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Frontier™ Centrifuge User Guide

For FC5706, FC5707, FC5513, FC5515/R,
FC5714, FC5718/R, FC5816/R
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Frontier™ Benchtop Centrifuges EN-1

1. INTRODUCTION
1.1 Description
Thank you for choosing this OHAUS product.

All symbols indicate safety instructions and points to potential dangerous situations. Please read the
manual completely before using the Frontier™ centrifuge to avoid incorrect operation.

1.2 Definition of Signal Warnings and Symbols

Safety notes are marked with signal words and warning symbols. These show safety issues and
warnings. Ignoring the safety notes may lead to personal injury, damage to the instrument, malfunctions

and false results.
The degree of danger is a part of a safety note and distinguishes the possible results of non-observance

from each other.

Signal Words
DANGER Will lead to severe injuries or death if not avoided.
WARNING For a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in injuries or death if not
avoided.
CAUTION For a hazardous situation with low risk, resulting in damage to the device or the

property or in loss of data, or injuries if not avoided.

ATTENTION For important information about the product. May lead to equipment damage if not
avoided

NOTE For useful information about the product

Warning Symbols

& General Hazard A Electrical Shock Hazard

/\/ Alternating Current Biohazard
Explosion Crushing

Warning and information signs on the surface of centrifuge

Warning Four carrier must be used at all times on four place swing out rotors or

Four carrier must be used at all

times on four place swing out damage will occur to the centrifuge. Such damage will not be covered under
rotors or damage will occur to the the pI’OdUC'[ Warranty

centrifuge. Such damage will not be

covered under the product warranty.

Chodh ing femring )
e e etongls Attention! Check the fastening of the rotor nut before each run.

Vor jedem Lauf Befesti-
gungsschraube auf festen Sitz pruefen.

I(\ior manueller Entriegelung oder éﬁner;\

des Gehauses Netzstecker Ziehen! Take off mains plug before opening the housing or the emergency release.

TAKE OFF MAINS PLUG before opening
the housing or the emergency release!

RETIREZ LE CORDON
avant toute intervention
a l'interieur de "appareil

N
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Frontier™ Benchtop Centrifuges

2. INSTALLATION NOTES

e Placed the centrifuge on a stable and horizontal benchtop surface.

o Allow access to a dedicated power connection as indicated by the name plate.

e Avoid exposing the equipment to direct sunlight or heating devices close-by.

e Avoid obstruction of any ventilation grills and allow at least 30 cm clearance around the centrifuge.

e Remove all packing material from both outside of the equipment and inside the chamber.

e Use precaution when moving or lifting the centrifuge as the equipment is heavy.

2.1 Display Panel

Control panel of different models are shown below.

FC5515R, FC5718R, FC5816R

’ o 719 24 99:99
| 21380 o e 40

FRONTIER™s8I6R

/
Quick Door == /
pen '/JJVAJV

FC5515, FC5714, FC5718, FC5816

Display functions
Sections of the display are explained as following.

RPM/RCF RPM/RCF
rolerclese | jication of rotor number, lid status, and
no 71 speed (RPM) or relative centrifugal force
et 21380 | (RCF).
Time/Prog Time
0 ] Indication of centrifugation time (max.
9999 99h and 59min, or continuous)

FC5706

FRONTIER™5707

FC5707, FC5513

Quick )
Time
[t

[Ace/Dex|

9

decel

I'emE

‘e

24
40

Tiee s P OHAUS ‘
hnoom |
99:99 ) |
Neod /
FRONTIERS 706 u
[~] B - y,
Acc/Dec

Indication of acceleration or
deceleration level

Temp

Indication of actual and preset
temperature values (cooled
models only)
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2.2 Buttons

Functions of buttons on the control panel are listed as below. If a setting is activated by pressing the
corresponding button or combination, the display of the parameter will start flashing.

Speed and RCF Temperature
RPM = Toggle between RPM and RCF; Temp = Activate temperature setting from
RCF activate speed setting at increment Setup -20°C to 40°C (cooled models only)
of 10
Acceleration and deceleration Time
Accel = Toggle between acceleration and Time = Activate time setting (max. 99h
Decel deceleration; activate Accel/Decel and 59min, or continuous)
setting (level 0-9)
o ' Precooling Start
Setup Time | = Precool the centrifuge and rotor Start > = Start the centrifugation (only start if
to the preset temperature (cooled the lid is securely closed)
models only)
Prog Prog Stop
Setup = Recall stored programs = The unit can be stopped at any
time
Store _ Beoor Door Open
Store = Stor_e settings as programs Dpen = Open centrifuge lid (only open if
including the rotor used (99 programs) the rotor has stopped completely)

: . Dialing knob/dial
Quick Quick —Miali P—
Spin = For short runs O =Dialing knob for adjusting the

activated values

2.3 General operations
Notes:

o To re-start the centrifuge after a run, one must open and close the lid once (If this is not the case,
the word “open” inside the rpm/rcf-display will flash), which is a build-in safety feature.

« Allliquid handling must be performed outside of the centrifuge to avoid spilling.

o Before using the emergency lock release, please make sure the rotor has stopped completely by
check through the see-through port on the lid.

« Use emergency lock release to open the lid as described in the manual if the safety lock was
triggered.

« All places of swing out rotors must be occupied with at least buckets and racks.

ATTENTION:
Check that the fixing screw is properly installed before each run.

& Do not operate the centrifuge with rotors or buckets which show any signs of corrosion or mechanical
damage.
Do not operate with extremely corrosive substances, which could damage the rotor, buckets and
materials.
In case of any questions, please contact the manufacturer!
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2.4 Installation the rotors
FC5706

Clean the drive shaft as
well as the collet with a
clean, grease-free piece of
cloth.

Hold the rotor with one
hand and secure the rotor
to the shaft by turning the
fixing screw clockwise.

Clean the drive shaft as
well as the collet with a
clean, grease-free piece of
cloth.

Place the rotor onto the
drive shaft. Make sure
that the rotor is fully
installed onto the motor
shaft.

Place the rotor onto the
drive shaft. Hold the rotor
with one hand and secure
the rotor to the shaft by

turning the fixing screw
clockwise.

FC5515(R), FC5714, FC5716(R), FC5816(R)

a. Clean the drive shaft as well as the collet with a clean, grease-free piece of cloth.

FC5515R FC5515
Motor shaft and chamber Motor shaft and chamber

FC5714/FC5718/FC5718R
/FC5816/FC5816R
Motor shaft and chamber

Rotor with build-in nut Rotor with separate nut

Tool for rotor with nut Tool for rotor without nut
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d. Puton and secure the lid for the rotor before centrifugation

Screw-on lid Snap-on lid

2.5 Loading samples for angle rotors
Rotors must be loaded symmetrically and with equal weight. The adapter may only be loaded with the
compatible containers. The weight differences between the filled vessels should be kept as low as

possible. Therefore we recommend weighing them with a balance.

e Correct operation

ollln

/,/. VVV '
[(® &A O

o

Wrong operation

2.6 Loading samples for swing out rotors

Swing out rotors should only be used if all positions are occupied with buckets and racks, and the
diagonally opposing pair must be buckets and racks of the same size and type. Do not mix different
types of buckets and racks diagonally! It is allowed to operate e.g. a 4-place-rotor with 2 loaded buckets
only but the loaded buckets must be opposite to each other. Make sure that the unloaded racks also be
put inside the buckets. The bolts on the rotor must be greased with the "High TEF oil". The sample tubes
have to be filled evenly by eye and put into the tube racks.

Correct operation Wrong operation

il V4
N
o,
Correct operation ‘ Wrong operation
)
D
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2.7 Cleaning

o Keep the chamber and motor of the centrifuge clean, if necessary wipe with a clean, grease-free
piece of cloth.

o If any spill happens during use, clean out the liquid immediately to avoid possible corrosion.

e Periodically, wash and inspect the rotors to maintain good rotor condition.

o For cooled models, turn off the centrifuge and keep the lid open to allow moisture to dissipate when
finished for the day.

3. SAFETY PRECAUTIONS

3.1 User

OHAUS centrifuges are intended exclusively for indoor use and for use by qualified personnel. This
device may only be operated by trained specialist staff. They must have carefully read the operating
manual and be familiar with the function of the device.

3.2 Rotor and accessories
Only OHAUS original rotors and accessories shall be used. Any other use or intended use is considered
improper. OHAUS is not liable for damage resulting from improper use.

CAUTION:

Read all safety warnings before installing, making connections, or servicing this equipment.
Failure to comply with these warnings could result in personal injury and/or property
damage. Retain instructions for future reference.

3.3 Measures for your protection

WARNING: Never work in an environment subject to explosion hazards! The housing of the
instrument is not gas tight. (Explosion hazard due to spark formation, corrosion caused by
the ingress of gases)

WARNING: When using chemicals and solvents, comply with the instructions of the
producer and the general lab safety rules.

WARNING: The centrifuge is not sealed. Use suitable protection measures when using the
centrifuge for infectious and pathogenic samples. Follow appropriate safety precautions
when handling these samples.

3.4 Exclude the following environmental influences

o Powerful vibrations

e Direct sunlight

e Atmospheric humidity greater than 80%

o Corrosive gases present

e Temperatures below 2 °C and above 35 °C
o Powerful electric or magnetic fields

WARNING:

Electrical shock hazards exist within the housing. The housing should only be opened by
authorized and qualified personnel.

Remove all power connections to the unit before opening.
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3.5 Measures for operational safety

o Do not attempt to run the centrifuge with the lid open.

o Do not override or disable the safety interlock.

o Do not unscrew the two halves of the housing.

o Dry off any liquid spills immediately! The instrument is not watertight.

o Verify that the equipment’s input voltage range and plug type are compatible with the local power
supply.

e Only connect the power cord to a properly grounded power receptacle.

e Only use a power cord with a rating that exceeds the specifications on the equipment label.

e Do not position the equipment such that it is difficult to disconnect the power cord from the power
receptacle.

o Make sure that the power cord does not pose a potential obstacle or tripping hazard.

e The equipment is for indoor use only. Use the equipment only in dry locations.

e Use only approved accessories.

e Operate the equipment only under ambient conditions specified in these instructions.

e Disconnect the equipment from the power supply when cleaning.

o Do not operate the equipment in hazardous or unstable environments.

e Service should only be performed by authorized personnel.

3.6 Danger and precautions
& To protect people and environment the following precautions should be observed:

o During centrifugation, the presences of people are prohibited within 30 cm around the centrifuge
according to the regulations of EN 61010-2-020.

e Frontier™ centriffuges are not explosion-proof and must therefore not be operated in explosion-
endangered areas or locations. Centrifugation of flammable, explosive, radioactive, or such
substances, which chemically react with high energy, is strictly prohibited. The final decision on the
risks associated with the use of such substances is the responsibility of the user of the centrifuge.

e Never spin toxic or pathogenic material without adequate safety precautions, i.e. centrifugation of
buckets / tubes with missing or defective hermetic sealing is strictly prohibited. The user is obliged to
perform appropriate disinfection procedures in case dangerous substances have contaminated the
centrifuge and or its accessories. When centrifuging infectious substances, always pay attention to
the general laboratory precautions. If necessary, contact your safety officer!

e Itis prohibited to run the centrifuge with rotors other than listed for this unit.

e Under no circumstances open the lid of the centrifuge while the rotor is still running or rotating with a
speed of > 2m/s.
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4. COMPLIANCE

Compliance to the following standards is indicated by the corresponding mark on the product.

Mark Standard

This product conforms to the RoHS Directive 2011/65/EU, the EMC Directive 2014/30/EU
c € and the Low Voltage Directive 2014/35/EU. The complete Declaration of Conformity is
available online at www.ohaus.com/ce.

Disposal

In conformance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste. This also applies
to countries outside the EU, per their specific requirements.

B please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point

specified for electrical and electronic equipment.

If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from
which you purchased this device.

Should this device be passed on to other parties (for private or professional use), the
content of this regulation must also be related.

For disposal instructions in Europe, refer to www.ohaus.com/weee.

Thank you for your contribution to environmental protection.

FCC Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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1. INTRODUCAO
1.1 Descrigcéao
Obrigado por ter escolhido este produto da OHAUS.

Todos os simbolos indicam instru¢ces de seguranga e pontos para evitar possiveis situacdes perigosas.
Leia completamente o manual antes de utilizar o centrifugador Frontier™ para evitar uma operacéo
incorreta.

1.2 Defini¢&o dos sinais de aviso e dos simbolos

As instrucdes de seguranca estao assinaladas com palavras-sinal e simbolos de aviso. O que se segue
mostra problemas e avisos de seguranca. Ignorar as instru¢cdes de seguranca pode levar a lesdes
pessoais, danos no instrumento, avarias e resultados falsos.

O nivel de perigo é parte de uma instru¢éo de segurancga e distingue os possiveis resultados da néo
observancia.

Palavras-sinal

PERIGO Isto ird provocar ferimentos graves ou morte se nao for evitado.
ADVERTENCIA | Para uma situac&o perigosa de risco médio, resultando possivelmente em lesées ou
morte se néo for evitada.

CUIDADO Para uma situacéo perigosa com baixo risco, resultando em danos no dispositivo ou
a propriedade ou na perda de dados, ou ferimento se ndo for evitado.

ATENCAO Para informac6es importantes sobre o produto. Pode provocar danos no
equipamento se nao for evitado.

NOTA Para informacdes Uteis sobre o produto.

Simbolos de aviso

& Perigo geral A
/\/ Corrente alternada & Risco biolégico

Risco de choque elétrico

Exploséo Esmagamento

Sinais de adverténcia e informagao na superficie do centrifugador

. __Warning Devem ser sempre utilizados quatro transportadores nos quatro rotores de
times on four place swing out deslocamento, caso contrario vao ocorrer danos no centrifugador. Estes
SR danos ndo sdo abrangidos pela garantia do produto.
covered under the product warranty.
Attention!! h
Check the fastening
o htungll Atencao! Verifique o aperto da porca do rotor antes de cada execugao.

Vor jedem Lauf Befesti-
gungsschraube auf festen Sitz pruefen.

I'/Vor manueller Entriegelung oder 6ﬁnen\

des Gehéuses Netzstecker Ziehen! Retire a ficha antes de abrir o compartimento ou a liberacdo de emergéncia.

TAKE OFF MAINS PLUG before opening
the housing or the emergency release!

RETIREZ LE CORDON
avant toute intervention
a I'interieur de I'appareil

.
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2. NOTAS DE INSTALACAO

Placed the centrifuge on a stable and horizontal benchtop surface.

e Coloque a centrifugadora sobre uma bancada que esteja estavel e horizontal.

e Permita o acesso a uma ligacao elétrica dedicada, tal como indicado na placa de caracteristicas.

o Evite expor o equipamento a luz solar direta ou a dispositivos de aquecimento proximos.

o Evite a obstrucao de quaisquer grelhas de ventilacdo e mantenha uma area livre minima de 30 cm

em torno da centrifugadora.

o Retire todo o material de embalagem de ambos os lados do equipamento e do interior da cAmara.

e Exerca cuidado durante as acfes de deslocacéo ou elevacdo da centrifugadora, pois o

equipamento é pesado.

2.1 Painel de visualizacao

E mostrado a seguir o painel de controlo de diferentes modelos.

FC5515R, FC5718R, FC5816R

o 719 24 99:99
| 21380 e o 40

FRONTIER™s8I6R

FC5515, FC5714, FC5718, FC5816

‘ rotorclosed hoom

Funcdes do ecra

As seccbes do ecra sdo explicadas em seguida.

RPARCE RPM/RCF

rotor close

no 71
o 21380 (RCF).

Indicagdo do numero do rotor, estado da tampa e
velocidade (RPM) ou forga centrifuga relativa 9

Time/Prog Tempo
" . - Indicagdo do tempo de centrifugagdo (max. 99
9999 h. e 59 min., ou continuo)

FC5707, FC5513

RPM/RCF __ Acc/Dec

GEHEE 6
wH8888

FRONTIER™5707 | \\ ) @O
\ _

Quick B stop,
Time e
el

FC5706
s Accies Tims s P Ounus‘
Totor_closed hom |
‘ no 78 9 99:99 ' ‘
\ 6000 2 Nt
“‘\“ FRONTIERS 706 H

A<=l Acel./Desacel.
Indicacgao do nivel de
aceleracéo e desaceleragéo

decel

teme__ | Temp

Indicacéo dos valores de
24 temperatura atuais e

.« 40 predefinidos (apenas nos

=== modelos refrigerados)
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2.2 BotOes

As fung¢des dos botbes no painel de controlo sdo indicadas abaixo. Se for ativada uma definicdo
premindo o botdo ou combinacdo correspondente, o ecrd do parametro comeca a piscar.

RPM = Alterna entre RPM e RCF; ativa a Temp = Ativa uma definicdo da
RCF definicdo de velocidade em Setup temperatura entre -20 °C e 40 °C
incrementos de 10 (apenas modelos refrigerados)
Aceleracdo e desaceleracao Tempo
Accel = Alterna entre aceleracéo e Time = Ativar a definicdo de tempo (max.
Decel desaceleragdo; ativa a definicdo de 99 h. e 59 min., ou continuo)
Acel./Desacel. (nivel 0-9)
i _ Pré-refrigeragéo Iniciar
Setup Time | = Pré-refrigeracéo da Start > = Inicia a centrifugagdo (apenas inicia
centrifugadora e do rotor para a se a tampa estiver bem fechada)

temperatura predefinida (apenas
nos modelos refrigerados)

Prog Prog Parar
Setup = Recuperagéo de programas = A unidade pode ser parada a

guardados gualguer momento
Guardar L o Abrir a porta

Store = Guarda as definicdes como O = Abre a tampa da centrifugadora
programas, incluindo o rotor usado (apenas abre se o rotor estiver
(99 programas) completamente parado)

Otk Rapido Botdo de marcacgéo

Spin = Para trabalhos curtos = Botdo de marcagdo para

regulacéo dos valores ativados

2.3 Operacdes gerais
Notas:

« Parareiniciar a centrifugadora ap6s uma utilizacéo, devera abrir e fechar a tampa uma vez (se néo
for este o0 caso, a palavra "abrir" no interior do ecra rpm/rcf estara a piscar), que é uma funcao de
segurancga incorporada.

« Todo o manuseamento de liquidos devera ser efetuado no exterior da centrifugadora, para evitar
derrames.

- Antes de libertar o bloqueio de emergéncia, certifique-se de que o rotor estd completamente parado
através de uma verificacdo pela porta transparente na tampa.

o Utilize a libertacdo do bloqueio de emergéncia para abrir a tampa, como descrito no manual, se o
blogueio de seguranca tiver sido acionado.

« Todos os portos nos rotores giratérios deverdo esta ocupados com, pelo menos, reservatérios e
suportes.

ATENCAO:
Verifigue se o parafuso de fixagéo estd devidamente instalado antes de cada execucéo.
N&o utilize o centrifugador com rotores ou baldes que demonstrem sinais de corros&o ou danos
mecanicos.
N&o opere com substancias extremamente corrosivas que possam danificar o rotor, baldes e os
materiais.
Em caso de duvidas, entre em contacto com o fabricante!
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2.4 Instalacao dos rotores
FC5706

FC5707, FC5513

Limpe o eixo de
transmissao, bem como
a pinga, com um pano
limpo e sem gordura.

Segure no rotor com
uma mao e fixe o
mesmo ao eixo
rodando o parafuso de
fixacdo para a direita.

Limpe o eixo de
transmissédo, bem como
a pinga, com um pano

Coloque o rotor no
eixo de transmissao.
Certifique-se de que o
rotor esta totalmente
instalado no eixo do
motor.

Coloque o rotor no eixo
de transmissdo. Segure
no rotor com uma méao e

fixe 0 mesmo ao eixo
rodando o parafuso de
fixacdo para a direita.

limpo e sem gordura.

FC5515(R), FC5714, FC5716(R), FC5816(R)

a. Limpe o eixo de transmissdo, bem como a pinga, com um pano limpo e sem gordura.

4 B Fossis FC5515
AT Eixo do motor e camara Eixo do motor e cAmara

§ FC5714/FC5718/FC5718R
| /FC5816/FC5816R
| Eixo do motor e camara

b. Coloque o rotor no eixo de transmissao. Certifique-se de que o rotor esta totalmente instalado no eixo do
motor.

Rotor com porca Rotor com porca

Ferramenta para o rotor sem porca
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d. Instale e prenda a tampa do rotor antes da centrifugacéo

Tampa de enroscar Tampa de encaixar

2.5 Carregamento de amostras nos rotores em angulo

Os rotores deverao ser carregados de forma simétrica e com 0 mesmo peso. O adaptador apenas pode
ser carregado com 0s recipientes compativeis. As diferencas de peso entre os recipientes cheios
deverdo ser mantidas ao minimo possivel. Por isso, recomendamos que mantenha um peso equilibrado.

e A0 O

Funcionamento correto

Funcionamento errado

2.6 Carregamento de amostras nos rotores giratorios

Os rotores giratorios apenas deverdo ser usados se todas as posi¢des estiverem ocupadas com
reservatorios e suportes; 0s pares opostos na diagonal deverao ser de reservatorios e suportes do
mesmo tamanho e tipo. N&o misture tipos diferentes de reservatdrios e suportes na diagonal! E possivel
usar, por exemplo, um rotor de 4 postos com apenas dois reservatdrios carregados, mas apenas se 0S
reservatorios carregados estiverem em lados opostos. Certifique-se de que os suportes descarregados
também sao colocados no interior dos reservatorios. Os parafusos no rotor deverao ser lubrificados com
0 "6leo High TEF". Os tubos de amostra devem ser cheios uniformemente de modo visual e colocados
nos suportes do tubo.

Funcionamento correto Funcionamento errado

Funcionamento correto Funcionamento errado
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2.7 Limpeza

e Mantenha a camara e o motor da centrifugadora limpos; se necessario, limpe com um pano limpo e
sem gordura.

e Se ocorrerem derramamentos durante a utilizagdo, limpe imediatamente o liquido para evitar uma
possivel corrosao.

o Periodicamente, lave e inspecione os rotores para manter uma boa condicdo dos mesmos.

e No caso dos modelos refrigerados, desligue a centrifugadora e mantenha a tampa aberta para
permitir que a humidade seja eliminada no final do dia de trabalho.

3. PRECAUCOES DE SEGURANCA

3.1 Utilizador

Os centrifugadores da OHAUS séo destinados exclusivamente para utilizacéo interna e para utilizagdo
por parte do pessoal qualificado. Este dispositivo sé pode ser operado por pessoal especialista
qualificado. O pessoal deve ler cuidadosamente o manual de funcionamento e estar familiarizado com a
fungéo do dispositivo.

3.2 Rotor e acessorios

Apenas serao utilizados rotores e acessorios originais da OHAUS. Qualquer outra utilizacdo ou
utilizagéo prevista € considerada imprépria. A OHAUS né&o é responséavel por danos resultantes de uma
indevida.

CUIDADO:

& Leia todos os avisos de seguranga antes de instalar, efetuar ligagdes ou manutengéo neste
equipamento. O ndo cumprimento com estes avisos pode resultar em lesGes e/ou danos na
propriedade. Guarde as instrucdes para futura referéncia.

3.3 Medidas para sua protecéo

ADVERTENCIA: nunca trabalhe num ambiente sujeito aos perigos de explosdo! O
compartimento do instrumento ndo € hermético. (perigo de exploséo devido a formagéo de
faiscas; corroséo causada pela entrada de gases)

ADVERTENCIA: ao utilizar produtos quimicos e solventes, respeite as instrucdes do
produtor e as regras de seguranca do laboratério geral.

ADVERTENCIA: o centrifugador n&o esta vedado. Utilize medidas de protecdo adequadas
ao utilizar o centrifugador para obter amostras infecciosas e patogénicas. Siga as
precaucdes de seguranca adequadas ao manusear estas amostras.

3.4 Excluir as seguintes influéncias ambientais

e Poderosas vibracdes

o Exposicéo solar direta

e Humidade atmosférica superior a 80%

o (Gases corrosivos presentes

e Temperaturas abaixo de 2 °C e acima de 35 °C
e Campos elétricos ou magnéticos poderosos:
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ADVERTENCIA:

Existem perigos de choque elétrico no interior do compartimento. O compartimento s6 deve
A ser aberto por pessoal autorizado e qualificado.

Retire todas as ligagbes elétricas da unidade antes de abrir.

3.5 Medidas para seguranca operacional

e NA&o tente rodar o centrifugador com a tampa aberta.

o Na&o substitua ou desative o blogueio de seguranca.

e Nao desenrosque as duas metades do compartimento.

e Seque imediatamente qualquer fuga de liquido! O instrumento ndo é hermético.

o Verifique se o intervalo de tenséo e o tipo de entrada do equipamento sdo compativeis com a fonte
de alimentacéo local.

e Ligue apenas o cabo de alimentagcdo a uma tomada de alimentagédo devidamente ligada a terra.

e Utilize apenas um cabo de alimentacdo com uma classificagdo que exceda as especifica¢cdes no
rétulo do equipamento.

e Na&o posicione o equipamento de forma a ser dificil desligar o cabo de alimentagéo do recetaculo de

alimentacéo.

o Certifique-se de que o cabo de alimentacdo nédo representa um obstaculo potencial ou perigo de
tropegamento.

o O equipamento destina apenas a ser utilizado no interior. Utilize o equipamento apenas em locais
Secos.

e Utilize apenas acessorios aprovados.

e Opere 0 equipamento apenas sob condi¢cbes ambientais especificas nestas instrucdes.
o Desligue o equipamento da fonte de alimentacdo ao limpar.

o NA&o opere 0 equipamento em ambientes perigosos ou instaveis.

e O servico deve ser realizado apenas por pessoal autorizado.

3.6 Perigo e precaucdes

Para proteger as pessoas e 0 meio ambiente, as seguintes precaucdes devem ser
observadas:

o Durante a centrifugacdo, a presenca de pessoas é proibida num espaco de 30 cm em redor do
centrifugador de acordo com os regulamentos da norma EN 61010-2-020.

e Os centrifugadores FrontierTM nao sao a prova de explosao e, portanto, nao devem ser operados
em éareas ou locais em risco de explos&o. E estritamente proibida a centrifugacdo de substancias
inflamaveis, explosivas, radioativas ou de substancias que reajam quimicamente a energias
elevadas. A decisao final sobre os riscos associados a utilizacéo de tais substancias é da
responsabilidade do utilizador do centrifugador.

e Nunca rode 0s materiais tdxicos ou patogénicos sem precauc¢des de seguranca adequadas, ou seja,
€ estritamente proibida a centrifugacao de baldes/tubos com vedacgédo hermética ausente ou
defeituosa. O utilizador é obrigado a realizar procedimentos adequados de desinfecdo, em caso de
contaminacédo de substancias perigosas no centrifugador e/ou respetivos acessorios. Ao centrifugar
substancias infecciosas, preste sempre atencéo as precaucdes de laboratorio gerais. Se for
necessario, entre em contacto com o responséavel pela seguranca!

« E proibido executar o centrifugador com rotores que ndo se encontrem listados para esta unidade.

e« Em nenhuma circunstancia abra a tampa do centrifugador enquanto o rotor ainda esté a funcionar
ou a rodar a uma velocidade >2 m/s.
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4. CONFORMIDADE

A conformidade com as seguintes normas esta indicada pela marca correspondente no produto.

Marcas | Norma

Este produto estd em conformidade com a Directiva RoHS 2011/65/UE, Diretiva EMC
c € 2014/30/UE e a Diretriz de Baixa Tenséo 2014/35/UE. A Declaracao de Conformidade
completa esta disponivel online em www.ohaus.com/ce.

Eliminacéo

Em conformidade com a Directiva Europeia 2012/19/UE relativa aos Equipamentos
elétricos e eletronicos residuais (WEEE), este dispositivo pode ndo ser eliminado
—— juntamente com o lixo doméstico. Também se aplica a pais fora da UE, de acordo com os
requisitos especificos.

Elimine este produto de acordo com o0s regulamentos locais no ponto de recolha
especificado para o equipamento elétrico e eletrénico.

Se tiver questdes, contacte a autoridade responsavel ou o distribuidor ao qual comprou o
dispositivo.

Caso este dispositivo tenha sido repassado para outras entidades (para utilizagdo privada
ou profissional), o contetdo deste regulamento também tem de ser relatado.

Para obter instrucdes de eliminacdo na Europa, consulte www.ohaus.com/weee.

Obrigado pela sua contribuicdo para a protecdo ambiental.

Nota da FCC

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites de um dispositivo digital de
classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para
proporcionar uma protecao razoavel contra interferéncia prejudicial numa instalacao residencial. Este
equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequéncias e, se nado for instalado e utilizado
de acordo com as instrugdes, pode causar interferéncia prejudicial a comunicag6es por radio. No
entanto, ndo hé garantia de que a interferéncia n&o ir4 ocorrer numa instalacdo particular. Se este
equipamento causar interferéncia prejudicial a rececdo de radio ou televisdo, o que pode ser
determinado ao ligar e desligar o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferéncia
com uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente e recoloque a antena de rececéo.

- Aumente a separagdo entre o equipamento e o recetor.

- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor esté ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de radio/TV experiente para obter ajuda.
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1. INTRODUKTION
1.1 Beskrivning
Tack for att du véljer denna produkt fran OHAUS.

Alla symboler anger sékerhetsanvisningar och punkter for att forhindra potentiellt farliga situationer. For
att undvika felaktig anvandning, las igenom bruksanvisningen fullstandigt innan du anvander Frontier™
centrifugen.

1.2 Definition av signalvarningar och symboler

Sakerhetsanvisningar ar markta med signalord och varningssymboler. Dessa visar sakerhetsproblem
och varningar. Att ignorera sakerhetsanvisningarna kan leda till personskada, skada pa instrumentet,
felfunktion och felaktiga resultat.

Graden av fara ar en del av en sakerhetsanmarkning och skiljer de mojliga resultaten fran de icke
observerbara fran varandra.

Signalord
FARA Kommer att leda till allvarliga skador eller dodsfall om de inte undviks.
VARNING For en riskfylld situation med medium risk, vilket kan leda till skador eller dodsfall
om den inte undviks.
FORSIKTIGHET For en farlig situation med Iag risk, vilket medfér skada pa enheten eller

egendomen, eller forlust av data, eller skador om den inte undviks.
UPPMARKSAMMA | Fér viktig information om produkten. Kan leda till skador p& utrustning om den
inte undviks

NOTERA For anvandbar information om produkten

Varningssymboler

& Allman fara A
/\/ Vaxelstrom Biohazard

Risk for elektriska stotar

Explosion Krossning

Varning och informationsskyltar pa centrifugens yta

Warning Fyra barare maste alltid anvandas p& fyra stallen annars kommer utsvangning

Four carrier must be used at all

times on four place swing out av rotorer eller skada att uppsta for centrifugen. Sddan skada kommer inte att
rotors or damage will occur to the Omfattas av produktgarantin.

centrifuge. Such damage will not be

covered under the product warranty.

Chedh ine tostening )

o gl " Uppmérksamma! Kontrollera att rotorns mutter sitter fast fore varje korning.
Vor jedem Lauf Befesti-
gungsschrailbe auf festen Sitz pruefen.

K\-.for manueller Entriegelung oder 6ﬁner:\

des Gehauses Netzstecker Zishen! Dra ur natsladden innan du 6ppnar kapan eller nodutslappet.

TAKE OFF MAINS PLUG before opening
the housing or the emergency release!

RETIREZ LE CORDON
avant toute intervention
a l'interieur de "appareil

-
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2. ATT TANKA PA VID INSTALLATION

e Placera centrifugen pa en stabil, vagrat bankyta.

o Settill att det finns tillgang till en stromférsorjning som dverensstammer med det som anges pa
markplaten.

e Undvik att placera utrustningen i direkt solljus eller i n&rheten av uppvarmningsutrustning.

e Undvik att blockera eventuella ventilationsgaller och se till att det finns en tom yta pa minst 30 cm
runt centrifugen.

e Avlagsna allt forpackningsmaterial bade fran utrustningens utsida och inne i kammaren.
o laktta forsiktighet vid forflyttning eller lyft av centrifugen, eftersom utrustningen ar tung.

2.1 Displaypanel

Kontrollpaneler av olika modeller visas nedan.

FC5515R, FC5718R, FC5816R FC5707, FC5513

[ PN Z | ~ B5BH8B BG8E T
) OHAUS' | . =B8B88 | i 88, | @
“‘J FRONTIER™5707 | o \ / J ‘s‘,a,n'
) m = D

’ o 719 24 99:99
| k21380 s = 40

FC5515, FC5714, FC5718, FC5816 FC5706
no 78 9 99:99 & t?ﬁ et l> e
“"_6000 " N | ‘ no 78 9 99:99 O f
/ ™" 6000 * =
FRONTIERSSS /, O = ﬂ
Time /
Displayfunktioner
Nedan forklaras displayens olika sektioner.
HPMRCE RPM/RCF A<=l Acc/Dec
oot ‘7'“_i Visar rotornummer, luckstatus och hastighet 9 Visar accelerations- eller
0o (varv/min.) eller relativ centrifugalkraft (RCF). decelerationsnivan
o 21380 decel
Time/Prog Time/Prog (Tid/prog.) —me__ | Temp
" - Visar centrifugeringstiden (max. 99 timmar och Visar faktiska och forinstallda
9999 59 min. eller kontinuerlig) 24 temperaturvarden (endast kylda
<« 40 modeller)




Frontier bAnkmonterade centrifuger SE-3

2.2 Knappar

Nedan visas funktionerna hos de olika knapparna pa kontrollpanelen. Om en installning aktiveras genom
att man trycker pa motsvarande knapp eller kombination bérjar den parameter som visas att blinka.

Speed and RCF(Hastighet och relativ Temperature (Temperatur)
BEM Eer?.tnfugalkraft) . Temp = aktivera temperaturinstéliningen frn
RCF = véxla mellan RPM och RCF: aktivera Setup o~ .
hastighetsinstaliningen i steg om 10 -20 °C il 40 °C (endast kylda
Acceleration and deceleration Time/Prog (Tid/prog.)
Sc—ce: (Acceleration och deceleration) _ Time = aktivera tidsinstallningen (max. 99
ece = véxla mellan acceleration och deceleration: timmar och 59 min. eller kontinuerlig)
aktivera Accel/Decel-instéllning (niva 0-9)
= _ Precooling (Férhandskylning) Start
Sep i B forhandskyl centrifugen och rotorn till den Start > = starta centrifugeringen (kan endast
forinstallda temperaturen (endast kylda startas om luckan &r ordentligt stangd)
modeller)
Prog Prog Stop
Setup = ropa upp lagrade program = enheten kan nar som helst
stoppas
Store (Lagra) Door Open (Oppna lucka)
Store = Iagrg ms_téllnlngar som program, = dppna centrifugens lucka (kan
inklusive vilken rotor som anvéands (99 endast 6ppnas om rotorn har stannat
program) helt)
Quick Quick (Snabb) Dlallng_kn.ob (§|ffervred)
Spin — 161 kort kérnin = vred for justering av de
9 aktiverade vardena

2.3 Allman anvandning
Anmaérkningar:

o For att det ska ga att starta om centrifugen efter kdrning maste man 6ppna och stanga luckan en
gang (om detta inte gors blinkar ordet "open” ("6ppna”) pa RPM/RCF-displayen), vilket ar en inbyggd
sakerhetsfunktion.

o  For att undvika spill maste all vatskehantering ske utanfor centrifugen.

« Innan frigéringsfunktionen for nddlaset anvands maste du sékerstalla att rotorn har stannat helt
genom att titta i den genomskinliga porten pa luckan.

« Om nodlaset har aktiverats kan du anvanda frigringsfunktionen for att oppna luckan pa det satt
som beskrivs i bruksanvisningen.

« Nar det galler svangbara rotorer maste alla platser upptas av atminstone hinkar och stall.

UPPMARKSAMMA:

Kontrollera att fastningsskruven &r ordentligt installerad fore varje korning.

& Anvand inte centrifugen med rotorer eller hinkar som visar tecken pa korrosion eller mekanisk skada.
Anvand inte tillsammans med extremt fratande &mnen, vilka kan skada rotorn, skoporna och
materialen.

Vid eventuella fragor, vanligen kontakta tillverkaren!
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2.4 Installation av rotorer
FC5706

a. Rengor drivaxeln och
hylsan med en ren, oljefri
trasa.

c.  Hall rotorn med ena
handen och fast den vid
axeln genom att vrida
fastskruven medurs.

FC5707, FC5513

a. Rengor drivaxeln och
hylsan med en ren, oljefri
trasa.

Placera rotorn pa drivaxeln.
Séakerstall att rotorn &r
ordentligt installerad pa
motoraxeln.

Placera rotorn pa drivaxeln.
Hall rotorn med ena
handen och fast den vid
axeln genom att vrida
fastskruven medurs.

FC5515(R), FC5714, FC5716(R), FC5816(R)

a. Rengor drivaxeln och hylsan med en ren, oljefri trasa.

r \ FC5515R FC5515
i Motoraxel och kammare

Motoraxel och kammare

FC5714/FC5718/FC5718R
/FC5816/FC5816R
Motoraxel och kammare

Rotor med inbyggd mutter

Verktyg for rotor utan mutter




Frontier bAnkmonterade centrifuger SE-5

d. Satt dit och fixera locket for rotorn fére centrifugering

Lock som skruvas fast Lock som trycks fast

2.5 Laddning av prover — vinkelrotorer

Rotorer maste laddas symmetriskt och med vikten jamnt fordelad. Adaptern far endast laddas med
kompatibla behallare. Viktskillnaderna mellan de fyllda karlen ska vara sa sma som mojligt. Darfor
rekommenderar vi att man vager dessa pa en vag.

Korrekt anvandning

Felaktig anvéndning

2.6 Laddning av prover — svangbara rotorer

Svangbara rotorer ska endast anvandas om alla positioner ar upptagna av hinkar och stéll, och paret
mitt emot i diagonal riktning maste besta av hinkar och stall av samma storlek och typ. Blanda inte olika
typer av hinkar och stall diagonalt! En rotor med fyra platser far anvandas laddad med bara tva hinkar,
men hinkarna maste da vara placerade mitt emot varandra. Var noga med att placera aven tomma stall i
hinkarna. Bultarna pa rotorn maste smérjas in med olja av typen "High TEF”. Vart och ett av provroren
maste fyllas till samma niva — kontrollera detta visuellt — och placeras i rorstallen.

Korrekt anvandning Felaktig anvandning

Korrekt anvandning Felaktig anvéndning
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2.7 Rengoring

Hall centrifugens kammare och motor rena. Torka om det behdvs av dem med en ren, oljefri trasa.
Om spill sker under anvandning ska du torka upp vatskan omedelbart for att foérhindra korrosion.
Rengor och inspektera rotorerna med jamna mellanrum for att se till att de halls i gott skick.

Nar det galler kylda modeller ska du stéanga av centrifugen och lata locket vara dppet for att lata
fukten avdunsta efter varje arbetsdag.

3. SAKERHETSATGARDER

3.1 Anvandare

OHAUS centrifuger &r endast avsedda for inomhusbruk och for anvandning av kvalificerad personal.
Den har enheten far endast anvandas av utbildad specialpersonal. De maste noga lasa
bruksanvisningen och vara bekanta med enhetens funktion.

3.2 Rotor och tillbehér
Endast OHAUS originalrotorer och tillbehdr ska anvéandas. Annan anvandning eller avsedd anvandning
anses olampligt. OHAUS ar inte ansvarig for skador som uppstar pa grund av felaktig anvéandning.

FORSIKTIGHET:

Las alla sékerhetsvarningar innan du installerar, goér anslutningar eller underhaller denna
utrustning. Underlatenhet att folja dessa varningar kan leda till personskador och/eller
egendomsskador. Behall instruktioner for framtida referens.

>

3.3 Atgarder for ditt skydd

VARNING: Arbeta aldrig i en miljé som utsétts for explosionsrisker! Instrumentets holje ar
inte gastat. (Explosionsfara pa grund av gnistbildning, korrosion orsakad av gasinsprutning)

>

VARNING: Nar du anvander kemikalier och l6sningsmedel, folj tillverkarens anvisningar och
de allmé&nna laboratoriesakerhetsreglerna.

VARNING: Centrifugen ar inte forseglad. Anvand lampliga skyddsatgarder vid anvandning
av centrifugen for infektidsa och patogena prov. Folj lampliga sakerhetsatgarder vid
hantering av dessa prov.

> >

3.4 Exkludera foljande miljopaverkan

Kraftfulla vibrationer

Direkt solljus

Luftfuktighet 6ver 80 %

Fratande gaser narvarande
Temperaturer under 2 °C och over 35 °C
Kraftfulla elektriska eller magnetiska falt:

VARNING:
A Risk for elektriska stotar finns inom kapan. Kapan bor endast 6ppnas av behorig och
kvalificerad personal.
Ta bort alla strémanslutningar till enheten innan den éppnas.
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3.5 Atgéarder for driftsakerhet

e FOrsok inte kéra centrifugen med locket 6ppet.

o Overstyr inte eller inaktivera sakerhetslasningen.

e Skruva inte loss de tva halvorna av kapan.

e Torka av eventuellt vatskespill omedelbart! Instrumentet ar inte vattentatt.

e Kontrollera att utrustningens ingangsspanning och typ av pluggar ar kompatibla med den lokala
strémférsoérjningen.

e Anslut endast natsladden till ett jordat stromuttag.

e Anvand endast en natsladd med en gradering som overstiger specifikationerna pa
utrustningsetiketten.

e Placera inte utrustningen sa att det ar svart att koppla bort natsladden fran eluttaget.

o Se till att stromkabeln inte utgor ett potentiellt hinder eller fallrisk.

e Utrustningen ar endast avsedd for inomhusbruk. Anvand endast utrustningen pa torra platser.

e Anvand endast godkanda tillbehor.

e Anvand endast utrustningen under de omgivande forhallanden som anges i dessa instruktioner.

e Koppla ur utrustningen fran strémférsérjningen vid rengéring.

e Anvand inte utrustningen i farliga eller instabila miljoer.

e Service bor endast utféras av auktoriserad personal.

3.6 Fara och forsiktighetsatgarder
& For att skydda manniskor och miljo bor féljande forsiktighetsatgarder foljas:

e Under centrifugering ar forbindelserna av personer forbjudna inom 30 cm runt centrifugen enligt
foreskrifterna i EN 61010-2-020.

« FrontierTM centrifuger ar inte explosionssékra och far darfor inte anvandas i explosionshotade
omraden eller platser. Centrifugering av brandfarliga, explosiva, radioaktiva eller sddana amnen,
som kemiskt reagerar med hog energi, ar strangt forbjudna. Det slutliga beslutet och ansvaret om
riskerna i samband med anvandningen av sadana amnen ligger hos centrifugens anvandare.

e Spinn aldrig giftigt eller patogent material utan tillrackliga sakerhetsatgarder, dvs. att centrifugering
av skopor/rér med saknad eller defekt hermetisk tatning &r stréngt forbjuden. Anvandaren ar skyldig
att utfora lAmpliga desinfektionsférfaranden om farliga &mnen har férorenat centrifugen och dess
tillbehor. Vid centrifugering av smittsamma amnen bor du alltid vara uppmarksam pa de allméanna
forsiktighetsatgarderna for laboratoriet. Kontakta vid behov din sékerhetsansvarig!

o Det ar forbjudet att kéra centrifugen med andra rotorer &n de som anges for denna enhet.

o Oppna under inga omstéandigheter locket pa centrifugen medan rotorn fortfarande kor eller roterar
med en hastighet av > 2m/s.
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4. OVERENSSTAMMELSE

Overensstammelse med féljande standarder och foreskrifter anges med motsvarande markning pa
produkten.

Markning | Standard

Denna produkt éverensstammer med RoHS-direktivet 2011/65/EU, EMC-direktivet
C € 2014/30/EU och lagspanningsdirektivet 2014/35/EU. Den fullstandiga forséakran om
dverensstammelse finns tillganglig pa: www.ohaus.com/ce.

Avyttring

| enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU om avfall av elektriskt och elektronisk utrustning
"Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" far denna apparat inte kasseras som
—— hushallsavfall. Detta géller aven lander utanfor EU, enligt deras specifika krav.

Kassera denna produkt i enlighet med lokala foreskrifter vid uppsamlingspunkten som
anges for elektrisk- och elektronisk utrustning.

Om du har nagra fragor, vanligen kontakta den ansvariga myndigheten eller distributéren
fran vilken du kdpte den har enheten.

Skulle denna enhet vidarebefordras till andra parter (for privat eller yrkesmassig
anvandning), maste innehallet i denna férordning ocksa relateras.

For avyttringsinstruktioner i Europa, hanvisa till: www.ohaus.com/weee.

Tack for ditt bidrag till skydd av miljon.

FCC notering

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gransvardena for digital apparat av klass B, enligt del
15i FCC reglerna. Dessa gransvarden ar avsedda for att ge rimligt skydd mot skadliga storningar i
bostadsmiljo. Denna utrustning genererar, anvander och kan utstrala radiofrekvensenergi, och om den
inte installeras och anvands enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga stérningar pa
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att storning inte uppstar i en viss installation. Om
denna utrustning orsakar skadliga storningar for radio eller TV-mottagning, vilket kan avgdras genom att
vrida av och pa utrustningen, uppmanas anvandaren att forsoka korrigera interferensen av en eller flera
av foljande atgarder:

- Omorientera eller flytta mottagningsantennen.

- Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets an den som mottagaren ar ansluten till.
- Konsultera aterforsaljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjalp.
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1. INLEIDING
1.1 Beschrijving
Hartelijk dank om dit product van OHAUS te kiezen.

Alle symbolen geven veiligheidsinstructies aan en wijzen op mogelijke gevaarlijke situaties. Lees de
handleiding volledig voordat u de Frontier™ centrifuge gebruikt om een onjuist gebruik te voorkomen.
1.2 Definitie van signaalwaarschuwingen en symbolen

Veiligheidsaanwijzingen zijn gemarkeerd met signaalwoorden en waarschuwingssymbolen. Deze geven
veiligheidsproblemen en waarschuwingen aan. Het negeren van de veiligheidsaanwijzingen kan leiden
tot letsel, beschadiging van het instrument, storingen en onjuiste resultaten.

De mate van gevaar is onderdeel van een veiligheidsaanwijzing en maakt onderscheid tussen de
mogelijke gevolgen van niet-naleving van deze.

Signaalwoorden

GEVAAR Leidt tot ernstig letsel of overlijden als deze niet worden vermeden.

WAARSCHUWING Voor een gevaarlijke situatie met gemiddeld risico, wat mogelijk kan leiden tot letsel
of de dood als deze niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG Voor een gevaarlijke situatie met weinig risico, wat kan leiden tot beschadiging van
het apparaat of letsel als deze niet wordt vermeden.

AANDACHT Voor belangrijke informatie over het product. Kan leiden tot beschadiging van het
apparaat als deze niet wordt vermeden

OPMERKING Voor nuttige informatie over het product.

Waarschuwingssymbolen

& Algemeen gevaar A Gevaar van elektrische schokken

Y Wisselstroom & Biologisch gevaar

Explosie é Verpletteren

Waarschuwings- en informatieborden op het opperviak van de centrifuge

. Warning De vier dragers moeten te allen tijde gebruikt worden op de vier plaatsen van
times on four place swing out de kantelrotoren of de centrifuge kan worden beschadigd. Dergelijke schade
rotors or damage will occur to the H H
cu:trifugof’Suc:dam:ga will‘no‘t be Valt nlet Onder de prOdUCtgarantle
covered under the product warranty.
Ched 1he femening | Aandacht! Controleer altijd de bevestiging van de rotormoer voordat u het
o gt apparaat gebruikt.

Vor jedem Lauf Befesti-
gungsschraube auf festen Sitz pruefen.

(:f[)r manueller Entriegelung oder iﬁfnen\

des Gehéuses Netzstecker Ziehen! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing of
TAKE OFF MAINS PLUG before opening noodvergrendeling opent.

the housing or the emergency release!

RETIREZ LE CORDON
avant toute intervention
a l'interieur de "appareil

. S
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2. INSTALLATIE-INSTRUCTIES

o Plaats de centrifuge op een stabiele, horizontale ondergrond.
o Sluit de centrifuge aan op een passende voedingsbron (zie het typeplaatje voor meer informatie).
o Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en plaats het niet in de buurt van een verwarming.

e Houd de ventilatieopeningen vrij en zorg ervoor dat er ten minste 30 cm ruimte rondom de centrifuge
is.

o Verwijder al het verpakkingsmateriaal dat zich aan de buitenkant en in de kamer van het apparaat
bevindt.

o Wees voorzichtig bij het verwijderen of optillen van de centrifuge, want het apparaat is zwaar.

2.1 Display

Het bedieningspaneel van de verschillende modellen wordt hieronder weergegeven.

FC5515R, FC5718R, FC5816R FC5707, FC5513

Acc/Dec Time/Prog

’ T 7 Z\ 54698 8
| . ©58888;

| e 21380 b = 40 i _/ | <
“‘.\ FRONTIER"5707 | \\ ) o)
\ ! RPM Accel e Quick S
\ jr / RCF Decel Spi @
FC5515, FC5714, FC5718, FC5816 FC5706
no 78 9 99:99 & ,?ﬁ e O = > onaus “
“"_6000 * N/ | ‘ no 78 9 99:99 () f
FroNTe— / \ Imiec00 &= B —/
/ \ FRONTIERS706
= / \

Displayfuncties

Hieronder worden de verschillende onderdelen van het display beschreven.

APRI/RCE RPM/RCF A<lel  Acc/Dec
et S ier worden het rotornummer, de status van het Hier wordt de versnelling of de
e 1 deksel en de snelheid (RPM) of de relatieve 9 afremming aangegeven.

21380 centrifugale kracht (RCF) aangegeven. Soonl

Time/Prog Time TemE Temp

W o) Hier wordt de centrifugeertijd (max. 99 uur en 59 Hier worden de werkelijke en
9999 min, of doorlopend) aangegeven. 24 de vooraf ingestelde

.« 40| temperatuur aangegeven

(alleen bij modellen met
koeling).
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2.2 Toetsen

De functie van de toetsen op het bedieningspaneel wordt hieronder beschreven. Wanneer u een
instelling activeert door op de desbetreffende toets of toetscombinatie te drukken, begint de parameter
op het scherm te knipperen.

Snelheid en RCF Temperatuur
';Z’r = Hiermee wisselt u tussen RPM en Temp = Hiermee activeert u de ingestelde
RCF; de ingestelde snelheid wordt setup temperatuur van -20 °C tot 40 °C (alleen bij
geregeld met stappen van 10 modellen met koeling)
| Versnelling en vertraging Time
SZZ; = Hiermee wisselt u tussen versnelling Time = Hiermee activeert u de ingestelde tijd
en vertraging; hiermee regelt u de (max. 99 uur en 59 min, of doorlopend)
versnelling/vertraging (0-9)
= _ Voorkoeling Starten
Setip "™ | = Hiermee koelt u de centrifuge en Start > = Hiermee start u de centrifuge (alleen
de rotor tot de vooraf ingestelde als het deksel naar behoren is
temperatuur (alleen bij modellen gesloten)
met koeling)

Prog Programma Stoppen
Setup = Hiermee roept u de opgeslagen = Hiermee kunt u het apparaat op

programma’s op elk gewenst moment stoppen

Opslaan Deksel openen

Store = Hiermee kunt de instellingen, met ] i
- . ! gen, Open = Hiermee opent u het deksel van de
inbegrip van de gebruikte rotor, opslallan centrifuge (wacht totdat de rotor volledig
als programma (max. 99 programma's) tot stilstand is gekomen)

Quick Snel Inst.elknop .

Spin = Hiermee past u de geactiveerde

= Voor korte centrifugeercycli
waarden aan

2.3 Algemene bediening
Opmerkingen:

o Als u de centrifuge na een cyclus opnieuw wilt starten, moet u het deksel eenmaal openen en weer
sluiten (als u dat niet doet, wordt de aanduiding 'open’ knipperend weergegeven op het display
RPM/RCEF). Dit is een ingebouwde veiligheidsvoorziening.

« Om te voorkomen dat u morst, moet u de vloeistofbehandeling altijd buiten de centrifuge uitvoeren.

« Voordat u de noodontgrendeling gebruikt, moet u nagaan of de rotor volledig tot stilstand is
gekomen. Kijk daartoe door het venstertje in het deksel.

o Gebruik de noodontgrendeling om het deksel te openen zoals in de handleiding beschreven, als de
veiligheidsvergrendeling is geactiveerd.

« Alle posities in de uitzwaaiende rotors moeten gevuld zijn met ten minste manden en rekken.

AANDACHT:
Controleer altijd of de bevestigingsschroef juist is bevestigd voordat u het apparaat gebruikt.
& Gebruik de centrifuge niet met rotoren of bakken die tekenen van corrosie of mechanische schade
vertonen.
Gebruik het apparaat niet met extreem corrosieve stoffen, die de rotor, bakken en materialen kunnen
beschadigen.
Bij vragen neemt u contact op met de fabrikant.
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2.4 De rotors installeren
FC5706

a. Reinig de aandrijfas en de
kraag met een schone,
vetvrije doek.

c. Houd de rotor met een
hand vast en draai de
rotor vast op de as door
de bevestigingsschroef
rechtsom te draaien.

b. Plaats de rotor op de aandrijfas.
Controleer of de rotor naar
behoren op de aandrijfas is
bevestigd.

FC5707, FC5513

b. Plaats de rotor op de
aandrijfas. Houd de rotor
met een hand vast en draai
de rotor vast op de as door
de bevestigingsschroef
rechtsom te draaien.

a. Reinig de aandrijfas en de
kraag met een schone,
vetvrije doek.

FC5515(R), FC5714, FC5716(R), FC5816(R)

Reinig de aandrijfas en de kraag met een schone, vetvrije doek.

FC5515
Aandrijfas en kamer

FC5515R
Aandrijfas en kamer

FC5714/FC5718/FC5718R
/FC5816/FC5816R
Aandrijfas en kamer

Rotor met ingebouwde moer

Hulpstuk voor rotor met moer Hulpstuk voor rotor zonder
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d. Plaats het deksel op de rotor en zorg ervoor dat dit goed vastzit voordat u met centrifugeren begint.

Schroefdeksel Klikdeksel

2.5 Monsters in hoekrotors plaatsen

De rotors moeten symmetrisch worden geladen, waarbij het gewicht gelijk verdeeld moet zijn. In de
adapter mogen alleen compatibele tubes worden geplaatst. Gewichtsverschillen moeten daarbij zoveel
mogelijk worden beperkt. Het is daarom raadzaam de tubes vooraf met een weegschaal te wegen.

e Juiste bediening

2.6 Monsters in uitzwaaiende rotors plaatsen

Uitzwaaiende rotors mogen alleen worden gebruikt als alle posities gevuld zijn met houders en adapters.
Diagonaal tegenover elkaar geplaatste houders en adapters moeten van hetzelfde formaat en type zijn.
Plaats verschillende soorten houders en adapters niet diagonaal door elkaar. Het is toegestaan een rotor
met 4 posities te gebruiken met 2 geladen houders, maar in dat geval moeten de geladen houders
tegenover elkaar worden geplaatst. Plaats de lege adapters ook in de niet gebruikte houders. Smeer de
bouten van de rotor met 'High-Tef Oil'. Vul de monsterbuizen gelijkmatig (controle met het blote oog is
voldoende) en plaats deze vervolgens in de buishouders.

~

Onjuiste bediening

Juiste bediening Onjuiste bediening

Juiste bediening Onjuiste bediening
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2.7 Reinigen

e Houd de kamer en de motor van de centrifuge schoon en neem deze zo nodig met een schone,
vetvrije doek af.

e Als er tijdens het gebruik vlioeistof wordt gemorst, moet u de gemorste vloeistof onmiddellijk
verwijderen om corrosie te voorkomen.

e Inspecteer en reinig de rotors van tijd tot tijd om ervoor te zorgen dat deze in goede staat verkeren.

e Bij modellen met koeling moet u de centrifuge uitschakelen en het deksel open laten staan wanneer
u klaar bent met uw werkzaamheden voor die dag. Op die manier kan het aanwezige vocht
verdampen.

3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

3.1 Gebruiker

OHAUS centrifuges zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor gebruik door
gekwalificeerd personeel. Dit apparaat mag alleen door opgeleid gespecialiseerd personeel worden
gebruikt. Ze moeten de gebruiksaanwijzing zorgvuldig hebben gelezen en vertrouwd zijn met de functies
van het apparaat.

3.2 Rotor en accessoires

Alleen originele rotoren en accessoires van OHAUS mogen worden gebruikt. Elk ander gebruik of
voorgenomen gebruik wordt als onjuist beschouwd. OHAUS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van onjuist gebruik.

VOORZICHTIG:

Lees alle veiligheidswaarschuwingen voordat u het apparaat installeert, aansluitingen maakt
of het apparaat onderhoudt. Het niet naleven van deze waarschuwingen kan leiden tot
persoonlijk letsel en/of materiéle schade. Bewaar deze instructies voor toekomstige
raadpleging.

3.3 Voorschriften om u te beschermen

WAARSCHUWING: Werk nooit in een omgeving met explosiegevaar! De behuizing van het
instrument is niet gasdicht. (Explosiegevaar als gevolg van vonkvorming, corrosie
veroorzaakt door het binnendringen van gassen.)

WAARSCHUWING: Bij gebruik van chemicalién en oplosmiddelen moet u de voorschriften
van de producent en de algemene voorschriften voor laboratoriumveiligheid naleven.

WAARSCHUWING: De centrifuge is niet afgesloten. Gebruik geschikte
beschermingsmaatregelen bij gebruik van de centrifuge voor infectieuze en pathogene
stalen. Volg de juiste veiligheidsvoorschriften bij het hanteren van deze stalen.

3.4 Sluit de volgende milieu-invloeden uit

o Krachtige trillingen

e Direct zonlicht

e Luchtvochtigheid hoger dan 80%

e Bijtende gassen aanwezig

e Temperaturen lager dan 2 °C en hoger dan 35 °C
o Krachtige elektrische of magnetische velden
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WAARSCHUWING:
C Er bestaat gevaar van elektrische schokken in de behuizing. De behuizing mag alleen

worden geopend door geautoriseerd en gekwalificeerd personeel.
Koppel alle stroomaansluitingen van het apparaat los voordat u de behuizing opent.

3.5 Voorschriften voor gebruiksveiligheid

o Probeer de centrifuge niet te gebruiken met een geopend deksel.

o Probeer de veiligheidsvergrendeling niet te verwijderen of uit te schakelen.

o Draai de twee helften van de behuizing niet los.

o Droog gemorste vioeistof onmiddellijk af! Het instrument is niet waterdicht.

e Controleer of het ingangsspanningsbereik en het stekkertype compatibel zijn met de lokale
stroomvoorziening.

o Steek de stekker alleen in een juist geaard stopcontact.

o Gebruik alleen een netsnoer met een classificatie die de specificaties op het apparaatlabel
overschrijdt.

o Plaats de apparatuur niet op een plek waar het moeilijk is om het netsnoer uit het stopcontact te
halen.

e Zorg ervoor dat het netsnoer geen potentieel obstakel of struikelgevaar vormt.

e Het apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat alleen op droge plekken.

e Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.

o Gebruik het apparaat alleen onder de omgevingsomstandigheden die in deze instructies zijn
gespecificeerd.

e Bij het reinigen haalt u de stekker uit het stopcontact.

e Gebruik de apparatuur niet in gevaarlijke of onstabiele omgevingen.

e Onderhoud mag alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.

3.6 Gevaar en voorzorgsmaatregelen

Om mensen en milieu te beschermen, dienen de volgende voorzorgsmaatregelen te worden
nageleefd:

o Tijdens het centrifugeren is de aanwezigheid van mensen binnen een straal van 30 cm rond de
centrifuge verboden volgens de voorschriften van EN 61010-2-020.

o FrontierTM centrifuges zijn niet explosiebestendig en mogen daarom niet worden gebruikt in
explosiegevaarlijke gebieden of locaties. Centrifugering van brandbare, explosieve, radioactieve of
dergelijke stoffen, die chemisch reageren met hoge energie, is strikt verboden. De uiteindelijke
beslissing over de risico's die aan het gebruik van dergelijke stoffen verbonden zijn, is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker van de centrifuge.

o Draai nooit giftig of pathogeen materiaal zonder de adequate veiligheidsmaatregelen te nemen, bv.
het centrifugeren van bakken / buizen met een ontbrekende of defecte hermetische afdichting is
strikt verboden. De gebruiker is verplicht om de geschikte desinfectieprocedures uit te voeren als
gevaarlijke stoffen de centrifuge en of de accessoires hebben vervuild. Bij het centrifugeren van
infectueuze stoffen moet u altijd rekening houden met de algemene voorschriften voor
laboratoriumveiligheid. Neem indien nodig contact op met de veiligheidsverantwoordelijke!

e Hetis verboden om de centrifuge te laten draaien met andere rotoren dan die voor dit apparaat zijn
vermeld.

e U mag het deksel van de centrifuge nooit openen terwijl de rotor nog steeds draait of draait met een
snelheid van > 2 m/s.
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4. NALEVING

De naleving van de volgende normen wordt aangegeven door de bijbehorende markering op het product.

Markering | Standard

Dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU, EMC-richtlijn 2014/30/EU en de

C € laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. De volledige conformiteitsverklaring is online
beschikbaar op www.ohaus.com/ce.

Verwijdering

In overeenstemming met de Europese richtljn 2012/19/EU betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit apparaat niet met het huishoudelijk
—— afval worden weggegooid. Dit geldt ook voor landen buiten de EU, volgens hun specifieke
eisen.

Verwijder dit product in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften op het
verzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur.

Als u vragen hebt, neemt u contact op met de verantwoordelijke autoriteit of het
verkooppunt waar u dit apparaat hebt aangeschaft.

Als u dit apparaat doorgeeft aan andere partijen (voor privé- of professioneel gebruik), moet
de inhoud van deze verordening ook gerelateerd zijn.

Raadpleeg www.ohaus.com/weee voor instructies over de verwijdering in Europa.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

FCC-opmerking

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B,
overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te
bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiéle installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt
en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, als deze niet volgens de instructies wordt geinstalleerd
en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat
interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferenties
veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, die kunnen worden bepaald door het apparaat uit en
in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te corrigeren door een of meerdere
van de volgende maatregelen toe te passen:

- Heroriénteer of verplaats de ontvangstantenne.

- Vergroot de ruimte tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is
aangesloten.

- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
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1. INTRODUKTION
1.1 Beskrivelse

Tak fordi du valgte dette produkt fra OHAUS.

Alle symbolerne angiver sikkerhedsinstruktioner og punkter for at undga potentielt farlige situationer.
Lees manualen fuldsteendigt, far du bruger Frontier™ centrifugen, for at undga forkert betjening.

1.2 Definition af advarselssignaler og symboler

Sikkerhedsinformationerne er markeret med signalord og advarselssymboler. Disse viser
sikkerhedselementer og advarsler. Manglede overholdelse af sikkerhedsinformationerne kan medfare
personskade, skade pa apparatet, funktionsfejl og falske resultater.

Graden af risiko er en del af en sikkerhedsinformationen og adskiller de mulige resultater ved manglende
overholdelse fra hinanden.

Signalord

FARE Vil medfgre alvorlige skader eller ded, hvis det ikke undgas.

ADVARSEL Beskriver en farlig situation med mellemhgj risiko, der kan medfare kveestelser eller dgdsfald
hvis det ikke undgas.

FORSIGTIG Beskriver en farlig situation med lav risiko, der kan medfgre skader pa enheden eller ejendom
eller tab af data eller skader, hvis det ikke undgas.

PAS PA Vigtige oplysninger om produktet. Kan medfere skader pa udstyret, hvis det ikke undgas

BEMARK Nyttige oplysninger om produktet

Advarselssymboler

& Generel fare A
N Vekselstram & Miljzfare

Risiko for elektrisk stad

Eksplosion Knusning

Advarsels- og informationstegn pa centrifugens overflade

. __Warning Brug altid fire holdere pa de fire rotorer for at undgd skader pa centrifugen.
times on four place swing out Sadanne skader vil ikke veere omfattet af produktgarantien.
rotors or damage will occur to the
centrifuge. Suc:damaga will not be
covered under the product warranty.
Che e toiring | Pas pa! Tjek at rotorens mgtrik er speendt far hver centrifugering.
of the rotow;r:ﬁer:gg!e each run

Vor jedem Lauf Befesti-
gungsschraube auf festen Sitz pruefen.

/;Ior manueller Entriegelung oder éﬁnen\

des Gehauses Netzstecker Ziehen! Fjern netstikket, far du &bner kabinettet eller ngdabningen.

TAKE OFF MAINS PLUG before opening
the housing or the emergency release!

RETIREZ LE CORDON
avant toute intervention
a I'interieur de I'appareil

o




DK-2 Frontier-centrifuger til laboratorieborde

2. INSTALLATIONSNOTER

e Placer centrifugen pa et stabilt og vandret laboratoriebord.
e Sarg for adgang til en dedikeret strgmforbindelse, som angivet pa navnepladen.
e Undga at udseette udstyret for direkte sollys eller andre varmekilder i nserheden.

» Undga at blokere nogen ventilationsgitre, og lad der vaere mindst 30 cm fri plads omkring
centrifugen.

e Fjern al emballage fra udstyrets yderside og inde i kammeret.
o Veer forsigtig, nar du flytter eller lgfter centrifugen, da udstyret er tungt.

2.1 Displaypanel

Kontrolpanelet pa de forskellige modeller vises nedenfor.

FC5515R, FC5718R, FC5816R FC5707, FC5513
n ‘ Tinerprog i = 7
‘. smce () omeus \‘ ﬁ |

FRONTIER™s8I6R

————
\ ! A =
k/‘ | B e | ( =
| b duiz o) S| | ) \
/ FRONTIER 5707 | \J Start )

Temp e / RPM Accel Quick - Stop,
Setup s / RCF Decel e Spin A
. Quick Door = |

FC5515, FC5714, FC5718, FC5816 FC5706
R ey ‘ z |
78 9 99:99 () ‘ s e oneuE|
* 6000 = hogt DN \ W Jd 99:99 ™ |
P / \ ™ 6000 == ﬂ et f
Displayfunktioner
Afsnit af displayet beskrives her.
REM/RCE RPM/RCF D= Acc/Dec
eler el hdikation af rotornummer, l&gstatus og hastighed Indikation af accelerations- eller
no 71 (RPM) eller relativ Centrifugalkraﬁ (RCF) 9 decelerationsniveau
o 21380 decal
irIe/E cog Time/Tid —mE__|  Temp/Temperatur
Ly G Indikation af centrifugeringstid (maks. 99 timer Indikation af de faktiske og
99:99 og 59 minutter eller 24 forudindstillede
.« 40| temperaturveerdier (kun

modeller med afkaling)
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2.2 Knapper

Funktioner af knapperne pa kontrolpanelet vises nedenfor. Hvis en indstilling aktiveres ved at trykke pa
den tilsvarende knap eller kombination, begynder visningen af parameteren at blinke.

RPM
RCF

Accel
Decel

RPM / RCF

= Skift mellem RPM og RCF;
aktiver hastighedsindstilling i trin pa
10

Acceleration og deceleration
= Skift mellem acceleration og
deceleration; aktiver indstillingen
Accel/Decel (niveau 0-9)

Temp

Setup Time

Forudafkgling
= Forudafkaler centrifugen og rotoren

Prog
Setup

Store

Quick
Spin

til den forudindstillede temperatur
(kun modeller med afkgling)

Program
= Genindlees gemte programmer

Gem

= Gem indstillinger som programmer,
herunder den brugte rotor (99
programmer)

Hurtig
= Til korte karsler

2.3 Generel brug

Noter:

Temp
Setup

Time

Start >

Temperature

= Aktiver temperaturindstilling fra
-20 °C til 40 °C (kun modeller med
kaling)

Tid

= Aktiver tidsindstilling (maks. 99
timer og 59 minutter eller uafbrudt)

Start

= Start the centrifugation (only start if
the lid is securely closed)

Stop

= Enheden kan stoppes nar som
helst

Dgr aben

= Abn centrifugens 18g (&bn kun,
hvis rotoren er helt stoppet)

Drejeknap

=Drejeknap til at justere de
aktiverede veerdier

« Du kan genstarte centrifugen efter en karsel ved at abne og lukke laget én gang (hvis det ikke er
tilfeeldet, blinker ordet “aben” inde i rpm/rcf-displayet), hvilket er en indbygget sikkerhedsfunktion.

« Al vaeskehandtering skal udfgres uden for centrifugen for at undga at spilde.

« Far du bruger ngdoplasningudlgsningen, skal du sikre, at rotoren er helt stoppet ved at kigge

gennem den gennemsigtige abning i laget.

« Brug ngdoplasningudlgsningen til at abne laget som beskrevet i brugervejledningen, hvis

sikkerh

edslasen er udlgst.

« Alle steder af udsvingsrotorer skal vaere besat med mindst beholdere og holdere.

FORSIGTIG:

Tjek at monteringsskruen er korrekt installeret far hver brug.
Betjen ikke centrifugen med rotorer eller beholdere, der viser tegn pa korrosion eller mekaniske

A\

skader.

Undgé at betjene centrifugen med ekstremt eetsende stoffer, som kan skade rotor, beholdere og

materialer.

| tilfeelde af eventuelle spgrgsmal, bedes du kontakte producenten!
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2.4 Installation af rotorerne
FC5706

b. Placer rotoren pa
drivakslen. Sgrg for, at
rotoren er fuldt installeret
pa motorakslen.

a. Renggr drivakslen samt
borepatronen med en ren
klud uden fedt.

c. Hold rotoren med den ene
hand, og fastgar den til
akslen ved at dreje
fastgarelsesskruen med
uret.

FC5707, FC5513

b. Placer rotoren pa
drivakslen. Hold rotoren
med den ene hand, og
fastger den til akslen ved at
dreje fastggrelsesskruen
med uret.

a. Renggr drivakslen samt
borepatronen med en ren
klud uden fedt.

FC5515(R), FC5714, FC5716(R), FC5816(R)

a. Renggr drivakslen samt borepatronen med en ren klud uden fedt.

r , \ FCS515R FC5515
PR Motoraksel og kammer Motoraksel og kammer

§ FC5714/FC5718/FC5718R
/FC5816/FC5816R
| Motoraksel og kammer

Rotor med indbygget mgatrik

Veerktgj til rotor med mgtrik
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d. Seet rotorens lag pa, og fastger det far centrifugeringen

Lag til at skrue pa Lag til at klikke pa

2.5 Isaetning af praver til vinkelrotorer

Prgver skal iseettes i rotorerne symmetrisk og med samme vaegt. Man ma kun isaette kompatible
beholdere i adapteren. Veegtforskellen mellem fyldte beholdere skal veere sa lille som muligt. Derfor
anbefaler vi, at man vejer dem med en veegt.

(® &A 0

-

Korrekt brug

Forkert brug

2.6 Iseetning af praver til udsvingsrotorer

Udsvingsrotorer ma kun bruges, hvis alle positioner er besat med beholdere og holdere, og det diagonalt
modsatte par skal veere beholdere og holdere af samme starrelse og type. Forskellige typer af beholdere
og holdere ma ikke blandes diagonalt! Det er tilladt at bruge en rotor med 4 positioner kun med 2 isatte
beholdere, men de fyldte beholdere skal veere over for hinanden. Sarg for, at de ikke-isatte holdere ogsa
er inde i beholderne Boltene pa rotoren skal smgres med “High TEF”-olien. Prgvetuberne skal fyldes
ligeligt pa @jemal og placeres i tubeholderne.

Korrekt brug

Korrekt brug
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2.7 Renggri
e Hold centrifugens kammer og motor rene. Aftar dem eventuelt med en ren klud uden fedt.

e Hvis der forekommer spild under brug, skal man fierne veesken med det samme for at undga evt.
korrosion.

e Vask og inspicer rotorerne regelmaessigt for at bevare god rotortilstand.

o For modeller med afkaling skal man slukke centrifugen og holde laget abent, for at fugt kan
fordampe ved arbejdsdagens afslutning.

3. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

3.1 Bruger

OHAUS centrifuger er udelukkende beregnet til indendars brug og ma kun bruges af kvalificeret
personale. Denne enhed ma kun betjenes af uddannet fagpersonale. De skal have laest
betjeningsvejledningen omhyggeligt og veere bekendt med enhedens funktion.

3.2 Rotor og tilbehgr
Der ma kun anvendes originale OHAUS-rotorer og originalt tilbehgr. Enhver anden brug eller pateenkt
brug anses for forkert. OHAUS haefter ikke for skader som fglge af forkert brug.

FORSIGTIG:

Lees alle sikkerhedsadvarsler, far du installerer apparatet, slutter det til nettet og/eller
servicerer det. Undladelse af at overholde disse advarsler kan medfgre personskade og/eller
skade pa ejendom. Gem alle instruktioner til fremtidig reference.

3.3 Foranstaltninger til din beskyttelse

ADVARSEL: Arbejd aldrig i et miljg med ekplosionsfare! Instrumentets kabinet er ikke
gastaet (Eksplosionsfare pa grund af gnistdannelse, korrosion forarsaget af indtraengen af
gasser)

ADVARSEL: Nar du bruger kemikalier og oplgsningsmidler, skal dette ggres i
overensstemmelse med producentens instrukser og de generelle sikkerhedsregler for
laboratorier.

ADVARSEL: Centrifugen ikke er forseglet. Brug egnede beskyttelsesforanstaltninger, nar
du bruger centrifugen med smitsomme og patogene praver. Fglg passende
sikkerhedsforanstaltninger, nar du handterer disse praver.

3.4 Udeluk de fglgende miljgmeessige pavirkninger

o Kraftige vibrationer

o Direkte sollys

e Atmosfeerisk fugtighed over 80%

o Tilstedeveerelse af aetsende gasser

e Temperaturer under 2 °C og over 35 °C

o Kraftige elektriske eller magnetiske felter:

ADVARSEL:

Der findes fare for elektrisk stad i kabinettet. Kabinettet ma kun dbnes af autoriseret og
A kvalificeret personale.

Fjern alle stremforbindelser til enheden, far du abner den.
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3.5 Foranstaltninger med henblik pa operationel sikkerhed

Undga at lade centrifugen kgre, nar laget star abent.

Undga at tilsideseette eller deaktivere sikkerhedslasen.

Skru ikke kabinettets to halvdele fra hinanden.

Tar enhver spildt vaeske af straks! Instrumentet er ikke vandtaet.

Bekreeft at udstyrets indgangs spaendingsomrade og typen af stik er kompatible med den lokale
strgmforsyning.

Tilslut kun netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

Brug kun en netledning med en normering, der overstiger specifikationerne pa udstyrets maerkat.
Placer ikke udstyret, sa det er vanskeligt at fierne netledningen fra stikkontakten.

Sarg for, at netledningen ikke udgar en potentiel forhindring eller snublefare.

Udstyret er kun til indendgrs brug. Brug kun udstyret pa tarre steder.

Brug kun godkendt tilbehgar.

Betjen kun udstyret under omgivende betingelserne, som er angivet i disse instruktioner.

Fjern udstyret fra streamforsyningen under renggring.

Betjen ikke udstyret i farlige eller ustabile miljger.

Service ma kun udfgres af autoriseret personale.

3.6 Farer og sikkerhedsforanstaltninger

& For at beskytte mennesker og miljg skal fglgende forholdsregler falges:

Under centrifugering, er menneskers tilstedeveerelse forbudt inden for en radius pa 30 cm omkring
centrifugen jfr. direktivet EN 61010-2-020.

FrontierTM centrifuger er ikke eksplosionssikre og ma derfor ikke benyttes i eksplosionsfarlige
omrader eller steder. Centrifugering af braendbare, eksplosive, radioaktive eller lignende stoffer, der
reagerer kemisk med hgj energi, er strengt forbudt. Den endelige beslutning om risici i forbindelse
med brugen af sddanne stoffer pahviler brugeren af centrifugen.

Centrifuger aldrig giftige eller patogene materialer uden passende sikkerhedsforanstaltninger. Det
betyder at centrifugering af beholdere/rar med manglende eller defekt hermetisk forsegling er
strengt forbudt. Brugeren er forpligtet til at udfgre passende desinfektionsprocedurer, hvis farlige
stoffer har forurenet centrifugen og/eller dens tilbehgr. Ved centrifugering af smittefarlige stoffer, skal
man altid veere opmaerksom pa de generelle forholdsregler for laboratorier. Hvis det er ngdvendigt,
skal du kontakte din sikkerhedsrepraesentant!

Det er forbudt for at benytte centrifugen med andre rotorer end dem, der er angivet for denne enhed.
Du ma under ingen omstaendigheder abne laget pa centrifugen, mens rotoren stadig karer eller
roterer med en hastighed pa mere end 2 m/s.
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4. OVERENSSTEMMELSE

Overensstemmelse med fglgende standarder er angivet pa det tilsvarende maerkat p& produktet.

Meerkning | Standard

Dette produkt overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU og

C € lavspaendingsdirektiv 2014/35/EU. Den komplette overensstemmelseserkleering er
tilgeengelig online pd www.ohaus.com/ce.

Bortskaffelse

| overensstemmelse med det europeeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) ma denne enhed ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Dette
—— geelder ogsa for lande uden for EU, jfr. deres specifikke krav.

Bortskaf venligst dette produkt i henhold til lokale regler pa indsamlingstedet, som angivet
for elektrisk og elektronisk udstyr.

Hvis du har spargsmal, bedes du kontakte den ansvarlige myndighed eller den distributar,
som du har kegbt denne enhed af.

Hvis denne enhed videregives til andre parter (til privat eller professionel brug), skal
indholdet af denne forordning ogsa fglge med.

Se bortskaffelsesvejledning for Europa pa www.ohaus.com/weee.

Tak for dit bidrag til beskyttelsen af miljget.

FCC-bemaerkning

Dette udstyr er testet og har vist sig at overholde gree nserne for en digital klasse B-enhed, i henhold til
stykke 15 i FCC-reglerne. Disse greenser er designet til at levere passende beskyttelse mod farlig
interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrale radiofrekvensenergi, og
hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, kan det forarsage skadelig
interferens over for radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme
interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig interferens pa radio- eller tv-
modtagelse, hvilket kan fastslas ved at slukke og teende for udstyret. | s& fald opfordres brugeren til at
forsgge at fjerne interferensen ved en eller flere af fglgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.

- @g afstanden mellem udstyret og modtageren.

- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredslgb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at fa hjeelp.
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1. WPROWADZENIE
1.1 Opis
Dziekujemy za wybranie produktu firmy OHAUS.

Wszystkie symbole wskazujg instrukcje bezpieczehstwa oraz punkty zapobiegania potencjalnym
niebezpiecznym sytuacjom. Przed uzyciem wirowki FrontierTM nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejszg
instrukcje, aby unikngé nieprawidiowej obstugi urzadzenia.

1.2 Definicja ostrzezen i symboli sygnalizujagcych

Wskazowki dotyczgce bezpieczehstwa sg oznaczone stowami sygnalizujgcymi i symbolami
ostrzegawczymi. Wskazujg one kwestie bezpieczenstwa i ostrzezenia. Ignorowanie wskazéwek
bezpieczenstwa moze prowadzi¢ do obrazen ciafa, uszkodzenia urzgdzenia, nieprawidtowego dziatania i
fatszywych wynikow.

Stopieh niebezpieczenstwa stanowi czes$¢ noty bezpieczenstwa i réznicuje mozliwe skutki
nieprzestrzegania.

Slowa ostrzegawcze

IEBEZPIECZENSTWO | Prowadzi do powaznych obrazen lub $mierci, jesli nie uda sie go uniknaé.

OSTRZEZENIE: Zagrozenia o srednim ryzyku, moggce spowodowac urazy lub $mierc, jesli nie uda sie
ich unikngc.
UWAGA: Niebezpieczne sytuacje o niskim ryzyku, mogace spowodowac uszkodzenie urzadzenia,

mienia, utrate danych lub obrazenia, jesli nie uda sie ich unikngg¢.

WAZNA INFORMACJA | Wazne informacje o produkcie. Informujg o mozliwych uszkodzeniach wyposazenia,
jesli nie uda sie ich unikng¢

INFORMACJA Dodatkowe informacje o produkcie

Symbole ostrzegawcze

7 - -
Zagrozenie ogdlne agrozenie porazenia pragdem
elektrycznym
Prad przemienny & Zagrozenie biologiczne
Eksplozja A Zmiazdzenie

Znaki ostrzegawcze i informacyjne na powierzchni wirowki

o Warning Przez caty czas muszg byC stosowane cztery nosniki umieszczone w czterech
times on four place swing out miejscach, ktére zapobiegaja wychylaniu sie wirnika. W przeciwnym wypadku
o nastgpi uszkodzenie wiréwki. Uszkodzenia takie nie bedg objete gwarancja.
covered under the product warranty.
Ched 1he femening | Wazna informacja! Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢
o gl " zamocowanie nakretki wirnika.

Vor jedem Lauf Befesti-
gungsschraube auf festen Sitz pruefen.

(:f[)r manueller Entriegelung oder iﬁfnen\

des Gehéuses Netzstecker Ziehen! Przed otwarciem obudowy lub zwolnieniem zabezpieczen awaryjnych nalezy
TAKE OFF MAINS PLUG before opening Wyjaé wtyczke zasilania sieciowego.

the housing or the emergency release!

RETIREZ LE CORDON
avant toute intervention
a l'interieur de "appareil

.
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2. WSKAZOWKI INSTALACYJINE

e Umiesci¢ wirowke na stabilnej, poziomej powierzchni blatu.

e Umozliwi¢ dostep do dedykowanego potgczenia elektrycznego, jak wskazano na tabliczce
Znamionowej.

o Nie wystawia¢ urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub urzadzen
grzewczych.

e Nie zatykac otwordéw wentylacyjnych i zachowaé przestrzeh co najmniej 30 cm wokot wirdwki.
e Usunac¢ wszystkie elementy opakowania zaréwno z zewnatrz urzadzenia, jak i z wnetrza komory.
e Zachowa¢ ostroznos¢ podczas przenoszenia lub podnoszenia wiréwki ze wzgledu na jej ciezar.

2.1 Panel wyswietlacza

Ponizej przedstawiono panele sterowania roznych modeli.

FC5515R, FC5718R, FC5816R FC5707, FC5513

rotor  close

o 719 24 99:99
| =.21380 s = 40

\‘/ \
Store | | ) @
FRONTIER"5707 [ R\ / Shdy
\ y <
N~
e s':,,“

R
/
=]
1
D
c
n
i
& oot
S,
HH

FRONTIER™s8I6R

Spi Open N -
FC5515, FC5714, FC5718, FC5816 FC5706
‘ e = z o N - 4|
* 6000 Gkt gt TR \ 5 769 99:99 I \“
FrowerRsss / \ 6000 = B ~
[~] e / . [ B [=] = )
Funkcje wyswietlacza
Ponizej opisano sekcje wyswietlacza.
REM/RSE RPM/RCF geles  Przyspieszenie/zwolnienie
et ;“’_i Numer wirnika, stan pokrywy i predkos¢ w obr./min 9 Wskaznik poziomu
1) (RPM) lub wzgledna sita odsrodkowa (RCF). przyspieszenia lub zwolnienia
o 21380 decel
Time/Prog Czas TemE Temp.
L] m . . . . . .. . .
Czas wirowania (maks. 99 h i 59 min lub ciagty) Wskaznik rzeczywistej i
99:99 24 zdefiniowanej temperatury
.« 40 (tylkow modelach z
chtodzeniem)
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2.2 Przyciski

Ponizej wymieniono funkcje przyciskow na panelu sterowania. Jezeli aktywowano ustawienie przez
wcisniecie odpowiedniego przycisku lub kombinacji przyciskéw, dany parametr zacznie migaé¢ na
wyswietlaczu.

Predkosc i RCF Temperatura
'::é“: = Przefaczanie miedzy RPM i RCF; Temp = Aktywowanie ustawienia temperatury od
aktywowanie ustawienia predkosci Setup -20°C do 40°C (tylko w modelach z
na przyrost o 10 chtodzeniem)
Przyspieszanie i zwalnianie Czas
SZ:: = Przetaczanie miedzy przyspieszaniem a Time = Aktywowanie ustawienia czasu
zwalnianiem; aktywowanie ustawienia (maks. 99 h i 59 min lub ciagty)
przyspieszania/zwalniania (poziom 0-9)
= ~ | Wstepne chtodzenie Start
Setup e = Wstepne chiodzenie wirdwki i wirnika Start = Rozpoczecie wirowania (rozpoczynac
do zdefiniowanej temperatury (tylko w tylko, jezeli pokrywa jest bezpiecznie
modelach z chtodzeniem) zamknieta)
Prog Programowanie Stop
Setup = Przywotywanie zapisanych = Urzadzenie mozna wytgczy¢ w
programow kazdym momencie
Zapisywanie Scar Otwarta pokrywa
Store = Zapisywanie ustawien jako Open = Otwieranie pokrywy wirnika (otworzyé
programow, w tym uzywanego tylko, jezeli wirnika zatrzymat sie
wirnika (99 programéw) catkowicie)
Quick Szybkie wirowanie Pc;;kr:tl; wybtl;.eranl.a q lacil
Spin _ i = Pokretto wybierania do regulaciji
=W przypadku krotkiej pracy aktywowanych warto$ci

2.3 Dzialania ogodlne
Uwagi:

« Aby ponownie uruchomi¢ wiréwke, nalezy otworzy¢ i zamkng¢ pokrywe raz (w przeciwnym razie
stowo "otwarte" na wyswietlaczu rpm/rcf zacznie migac), stanowi to wbudowang funkcje
bezpieczenstwa.

« Wszystkie czynnosci zwigzane z cieczg wykonywac poza wirébwka, aby unikngé rozlania cieczy
wewnatrz wiréwki.

o Przed zwolnieniem blokady bezpieczenstwa upewnic sie, ze wirnik zatrzymat sie catkowicie
sprawdzajgc to przez przezroczysty port na pokrywie.

o Uzy¢ awaryjnego zwolnienia blokady wedtug opisu w instrukcji, aby otworzyé pokrywe w przypadku
kiedy zabezpieczenie zostato uruchomione.

o W przypadku wirnikow wychylnych, wszystkie miejsca muszg by¢ zapetnione pojemnikami lub
potkami.

WAZNA INFORMACJA:

Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy wkret mocujacy jest prawidtowo
zainstalowany.
Zabrania sie uzywania wirowki z wirnikami lub kubetkami, ktore wykazujg oznaki korozji lub
uszkodzeh mechanicznych.
Zabrania sie stosowania srodkow antykorozyjnych, ktére mogg uszkodzi¢ wirnik, kubetki i
materiaty.
W razie pytan nalezy skontaktowac¢ sie z producentem!



PL-4 Nowe wirdwki laboratoryjne do stawiania na blacie

2.4 Montaz wirnikow
FC5706

b.  Umiesci¢ wirnik na wale
napedowym. Upewni¢
sie, ze wirnik jest dobrze
zamontowany na wale
silnika.

a. Oczysci¢ wat napedowy i
pierscien za pomocg
czystej, niezattuszczonej
szmatki.

c. Trzymajgc jedng rekg
wirnik, przymocowac go
do watu, przekrecajac
Srube mocujaca w prawo.

FC5707, FC5513

b. Umiesci¢ wirnik na wale
napgedowym. Trzymajgc

a. Oczysci¢ wat napedowy i
pierscien za pomocg

czystej, niezattuszczone;j jedna reka wirnik,
szmatki. przymocowacé go do watu,
przekrecajgc Srube

mocujgcg W prawo.

FC5515(R), FC5714, FC5716(R), FC5816(R)

a. Oczysci¢ wat napedowy i pierscien za pomocg czystej, niezattuszczonej szmatki.

77—< FC5515R FC5515
g f N Wat silnika i komora Wat silnika i komora

FC5714/FC5718/FC5718R
/FC5816/FC5816R
Wat silnika i komora

Wirnik z wbudowang nakretkg Wirnik z wbudowang nakretkg

Narzedzie do wirnika bez
nakretki

Narzedzie do wirnika z
nakretkg
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d. Zatozy¢ i przykreci¢ pokrywe na wirniku przed wirowaniem

Pokrywa przykrecana Pokrywa zatrzaskowa

2.5 tadowanie prébek do wirnikéw katowych

Wirniki muszg by¢ tadowane symetrycznie i tadunkiem o takiej samej masie. Do adaptera wktadamy
tylko kompatybilne pojemniki. Réznice wagowe pomiedzy wypetnionymi naczyniami powinny byc¢ jak
najmniejsze. Dlatego zalecane jest zwazenie ich za pomocg wagi.

Wiasciwe dziatanie

Niewtasciwe dziatanie

2.6 Ladowanie prébek do wirnikéw odchylanych

Wirnikow wychylnych mozna uzywac tylko wtedy, gdy wszystkie miejsca sg wypetnione pojemnikami i
potkami, a pary po przekatnej muszg stanowic¢ pojemniki i pétki tego samego rozmiaru i typu. Nie tgczy¢
réznych typow pojemnikéw i potek po przekatnej! Dopuszczalne jest uzycie np. 4-miejscowego wirnika z
2 pojemnikami, ale pojemniki muszg znajdowac sie naprzeciwko siebie. Upewni¢ sie, ze niezatadowane
potki sg réwniez umieszczone wewnatrz pojemnikéw. Sruby na wirniku muszg byé nasmarowane olejem
,High TEF”. Probowki muszg by¢ rownomierne napetnione i umieszczone w stojakach na probdéwki.

Wiasciwe dziatanie Niewtasciwe dziatanie

Wiasciwe dziatanie Niewtasciwe dziatanie
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2.7 Czyszczenie

e Utrzymywac¢ komore i silnik wiréwki w czystosci, w razie koniecznosci, oczysci¢ za pomocg czystej,
niezatluszczonej szmatki.

o Jedli podczas uzytkowania dojdzie do rozlania, usung¢ ptyn natychmiast, aby unikng¢ ewentualnej
koroziji.

e Myc¢ i kontrolowa¢ wirnik okresowo, aby utrzymac¢ go w dobrym stanie.

e W modelach chtodzonych, wytaczy¢ wirowke i otworzy¢ pokrywe, aby umozliwi¢ wyparowanie
wilgoci po zakonczeniu pracy.

3. SRODKI OSTROZNOSCI

3.1 Uzytkownik

Wiréwki OHAUS sg przeznaczone wytgcznie do uzytku wewngtrz pomieszczen i powinny by¢ uzywane
tylko przez wykwalifikowany personel. To urzadzenie moze obstugiwac tylko specjalnie wyszkolony
personel. Musi on doktadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi i zapoznac¢ sie z dziataniem urzgdzenia.

3.2 Wirnik i akcesoria

Nalezy uzywac wytgcznie oryginalnych wirnikéw i akcesoriow OHAUS. Wszelkie uzycie inne niz
zamierzone jest uwazane za niewtasciwe. Firma OHAUS nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wynikte z niewtasciwego uzycia.

UWAGA:

& Nalezy przeczyta¢ wszystkie ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa przed zainstalowaniem,
podigczeniem lub serwisowaniem tego urzgdzenia. Nieprzestrzeganie tych ostrzezen moze
spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia. Instrukcje nalezy zachowac w celu
pozniejszego wykorzystania.

3.3 Srodki ochrony osobistej

OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy pracowa¢ w $rodowisku zagrozonym wybuchem!
Obudowa przyrzadu nie jest gazoszczelna. (Istnieje zagrozenie wybuchem wskutek
iskrzenia, korozji spowodowanej wnikaniem gazow)

OSTRZEZENIE: Stosujgc chemikalia i rozpuszczalniki, nalezy postepowaé zgodnie z
instrukcjami producenta i ogolnymi przepisami bezpieczenstwa w laboratorium.

OSTRZEZENIE: Wir6wka nie jest hermetyczna. Podczas korzystania z wiréwki dla probek
zakaznych i patogennych nalezy stosowac odpowiednie srodki ochronne. Podczas obstugi

tych probek nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi srodkami ostroznosci.

3.4 Nalezy wykluczy¢ nastepujace wptywy srodowiskowe

e Silne wibracje

o Bezposrednie nastonecznienie

o Wilgotnos¢ atmosferyczng powyzej 80%

e Obecnos¢ gazdéw korozyjnych

e Temperatury ponizej 2 °C i powyzej 35 °C
e Silne pola elektryczne lub magnetyczne:
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OSTRZEZENIE:

moze otwierac tylko autoryzowany personel.
Przed otwarciem nalezy odtgczy¢ wszystkie potgczenia zasilania z urzgdzeniem.

c Wewnatrz obudowy wystepujg zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym. Obudowe

3.5 Srodki zapewniajace bezpieczna eksploatacje

Zabrania sie uruchamiania wirowki przy otwartej pokrywie.

Zabrania sie omijania lub blokowania blokady zabezpieczajace;.

Zabrania sie rozkrecania dwoch potoéwek obudowy.

Nalezy niezwiocznie usungc¢ wycieki cieczy! Przyrzad nie jest wodoszczelny.

Nalezy sprawdzi¢, czy zakres napiecia wejsciowego i typ wtyczki urzgdzenia sg kompatybilne z
lokalnym zasilaczem.

Podtgczy¢ kabel zasilajgcy do prawidiowo uziemionego gniazda zasilania.

Uzywac tylko przewodu zasilajgcego o parametrach znamionowych przekraczajgcych specyfikacje
podane na etykiecie urzgdzenia.

Zabrania sie ustawiania urzgdzenia w taki sposéb, aby trudno byto odtgczyé kabel zasilajgcy od
gnhiazda zasilania.

Nalezy zapewni¢, aby przewdd zasilajgcy nie stwarzat potencjalnej przeszkody lub
niebezpieczenstwa potkniecia.

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku wewnatrz pomieszczen. Urzadzenie nalezy
eksploatowac tylko w suchych miejscach.

Uzywacé tylko zatwierdzonych akcesoriow.

Eksploatowac urzgdzenie tylko w warunkach otoczenia okreslonych w niniejszej instrukciji.
Odtaczy¢ urzgdzenie od zasilania podczas czyszczenia.

Zabrania sie uzywania urzgdzenia w niebezpiecznych lub niestabilnych srodowiskach.

Serwis powinien wykonywac tylko autoryzowany personel.

3.6 Niebezpieczenstwo i Srodki ostroznosci

& Aby chroni¢ ludzi i Srodowisko, nalezy przestrzegac nastepujgcych ostrzezen:

W czasie odwirowywania zabroniona jest obecnos$¢ osob w odlegtosci 30 cm wokdt wirdwki zgodnie
z normg EN 61010-2-020.

Wiréwki FrontierTM nie sg wykonane w wersji przeciwwybuchowej. Z tego powodu wir6wki nie mogg
by¢ eksploatowane w obszarach lub miejscach zagrozonych wybuchem. Wirowanie substancji
tatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych lub takich, ktére chemicznie reagujg z wysokg energiag,
jest zabronione. Ostateczna decyzja w sprawie zagrozen zwigzanych z uzywaniem takich substancji
lezy w gestii uzytkownika wirdwki.

Zabrania sie wirowania materiatu toksycznego lub patogennego bez odpowiednich srodkow
ostroznosci, tj. zabronione jest wirowanie kubetka/rury z brakujgcym lub uszkodzonym
hermetycznym zamknieciem. Uzytkownik jest zobowigzany do przeprowadzania odpowiednich
procedur dezynfekcji w przypadku, gdy substancje niebezpieczne skazg wiréwke i/ lub jej akcesoria.
Wirujgc substancje zakazne, zawsze nalezy zwraca¢ uwage na ogélne srodki bezpieczenstwa
obowigzujgce w laboratorium. W razie potrzeby nalezy skontaktowac sie z inspektorem ds.
bezpieczenstwal

Zabrania sie uruchamiania wirowki z wirnikami innymi niz wymienione w niniejszej instrukcji.
Zabrania sie w kazdym wypadku otwierania pokrywy wiréwki, gdy wirnik nadal pracuje lub obraca
sie z predkoscig> 2m / s.
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Nowe wiréwki laboratoryjne do stawiania na blacie

4. ZGODNOSC

Odpowiedni znak na produkcie wskazuje zgodnosc¢ z nastepujgcymi normami:

Oznakowanie | Norma

3

Ten produkt jest zgodny z dyrektywg RoHS 2011/65/EU, dyrektywg EMC 2014/30/
UE i dyrektywg niskonapieciowg 2014/35 / UE. Petna deklaracja zgodnosci jest
dostepna w Internecie pod adresem www.ohaus.com/ce.

)i

Utylizacja

Zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2012/19/EU w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE) nie wolno utylizowa¢ tego urzadzenia z odpadami gospodarczymi.
Dotyczy to réwniez krajow spoza UE, w zaleznosci od ich specyficznych wymagan.

Ten produkt nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami w punkcie zbierania
okreslonym dla sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

W razie jakichkolwiek pytan nalezy skontaktowaé sie z odpowiedzialnym organem lub
dystrybutorem, u ktérego zostato ono zakupione.

Jesli urzadzenie to zostanie przekazane innym stronom (do uzytku prywatnego lub
zawodowego), nalezy dotgczyé¢ tresc tego rozporzgdzenia.

Instrukcje dotyczgce usuwania odpadéw w Europie mozna znalez¢ pod adresem.
www.ohaus.com/weee.

Dziekujemy za wktad w ochrone srodowiska.

Nota FCC

To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzadzen cyfrowych
klasy B, zgodnie z czescig 15 przepisow FCC. Ograniczenia te majg zapewni¢ racjonalng ochrone przed
szkodliwymi zaktdceniami w instalacjach domowych. To urzgdzenie wytwarza, wykorzystuje i moze
emitowac energie o czestotliwosci radiowej, a jesli nie jest zainstalowane i uzytkowane zgodnie z
instrukcjami, moze powodowac szkodliwe zaktdcenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji,
ze zaktocenia nie wystgpig w okreslonej instalacji. Jesli to urzadzenie powoduje szkodliwe zaktdécenia w
odbiorze radiowym lub telewizyjnym, ktére mozna ustali¢, wytgczajgc i wkgczajgc urzadzenie, zacheca
sie uzytkownika do skorygowania zaktdcen za pomocg jednego lub kilku z ponizszych srodkéw:

Zmiana orientacji lub zmiana potozenia anteny odbiorczej.

Zwiekszenie odlegtosci pomiedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

Podtaczenie urzadzenia do gniazdka w obwodzie innym niz ten, do ktérego podtgczony jest odbiornik.
Skonsultowanie sie ze sprzedawca lub do$wiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
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1. INTRODUKSJON
1.1 Beskrivelse
Takk for at du valgte dette produktet fra OHAUS.

Alle skilt viser sikkerhetsinstruksjoner og viser til potensielt farlige situasjoner. Les hele manualen
fullstendig fer Frontier™ sentrifuge tas i bruk, for & unnga feil bruk.

1.2 Definisjon advarselskilt og -symboler

Sikkerhetsnoter er merket med signaliseringsord og advarsel-symboler. Disse viser farer og advarsler.
Ignorering av sikkerhetsnotene kan fare til personskade, skade pa instrumentet, feil og falske resultater.
Graden av fare er en del av et sikkerhetsnote, og skiller de mulige resultatene av manglende
overholdelse fra hverandre.

Signaliseringsord

FARE Vil fgre til alvorlige skader eller dgd dersom det ikke unngas.

ADVARSEL For en farlig situasjon med middels risiko, som muligens resulterer i personskade
eller dgd dersom det ikke unngas.

FORSIKTIGHET For en farlig situasjon med lav risiko som kan medfare skade p& enheten eller

eiendommen, eller tap av data eller personskader dersom det ikke unngas.
OPPMERKSOMHET | For viktig informasjon om produktet. Kan fare til skade p& utstyr dersom det ikke
unngas

MERK For nyttig informasjon om produktet

Advarselssymboler

& Generell fare A Fare for elektrisk stat

Y Vekselstram & Biohazard

Eksplosjon A Knusing

Advarsels- og informasjonsskilt pa sentrifugens overflate

o arning Fire transportgrer ma til enhver tid brukes pa utsvingsrotorer med fire plasser,
times on four place swing out eller det vil oppsta skade pa sentrifugen. Slike skader vil ikke bli dekket av
comttase. swen asmas wi sotne | PYOCUKtgarantien.
covered under the product warranty.
Attention!! 7
Check the fastening
o tungll Oppmerksomhet! Kontroller festingen av rotormutteren far hvert lap.

Vor jedem Lauf Befesti-
gungsschraube auf festen Sitz pruefen.

I(\ior manueller Entriegelung oder éﬁnen\

des Gehauses Netzstecker Ziehen! Ta av stgpselet far du &pner huset eller ngdutlgsningen.

TAKE OFF MAINS PLUG before opening
the housing or the emergency release!

RETIREZ LE CORDON
avant toute intervention
a l'interieur de "appareil

. J
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Frontier benkesentrifuger

2. INSTALLASJONSANVISNING

e Plasser sentrifugen pa en stabil og vannrett benkeplate.

e Koble den til et stramuttak med spesifikasjonene som er angitt pa typeskiltet.

e Unnga a utsette utstyret for direkte sollys eller varmeovner i nzerheten.

e Unnga at ventilasjonsdpningene dekkes til, og la det veere minst 30 cm avstand rundt sentrifugen.

« Fjern all emballasje bade pa utsiden av utstyret og inne i kammeret.

o Veer forsiktig ndr sentrifugen lgftes eller flyttes. Utstyret er tungt.

2.1 Displaypanel

Kontrollpanelet pa de ulike modellene er vist nedenfor.

FC5515R, FC5718R, FC5816R

’ o 719 24 99:99
| 21380 s = 40

|
\
\ FRONTIER™s8i6R o H
\ Jr—
Ao Accel | | Tem
C > .

Displayfunksjoner
Beskrivelse av de ulike delene av displayet:

FC5707, FC5513

[AcciDeg|

BPMREE RPM/RCF
©er A ndikasjon av rotornummer, lokkstatus og hastighet
no 71 (RPM) eller relativ sentrifugekraft (RCF). 9
o 21380 decal
Time/Frog Time I'emE
a ] Indikasjon av sentrifugetid (maks. 99 timer og 59
9999 minutter, eller kontinuerlig) 24
< 40

e i = =

FC5706

WA Nsitre Tiens S ounus‘
| rotor  closed hoom |
\ no 78 9 99:99 () |
\ 6000 = Nzt
‘ FRONTIERS 706 n
\ [i |_| = »

Acc/Dec
Indikerer akselerasjons- eller
deselerasjonsniva

Temp
Indikasjon av faktisk og

forhandsinnstilt temperatur (kun
modeller med kjgling)
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2.2 Knapper

Funksjonen til knappene pa kontrollpanelet er beskrevet nedenfor. Hvis en innstilling aktiveres ved a
trykke pa den korresponderende knappen eller knappekombinasjonen, begynner parametervisningen a
blinke.

Hastighet 0og RCF Temperatur
i = Bytt mellom RPM og RCF, aktiver Temp = Aktiver temperaturinnstilling fra
RCF hastighetsinnstilling i trinn pa 10 Setup -20 °C til 40 °C (kun modeller med
kjgling)
Akselerasjon og deselerasjon Time
SZZZ: = Bytt mellom akselerasjon og Time = Aktiver tidsinnstilling (maks. 99 timer
deselerasjon, aktiver innstillingen 0og 59 minutter, eller kontinuerlig)
Accel/Decel (niva 0-9)
= ~ | Forhandskjgling Start
Setup "™ | = Forhandskjel sentrifugen og Start > = Start sentrifugeringen (ma bare

rotoren til forhdndsinnstilt temperatur startes hvis lokket er sikkert lukket)

(kun modeller med kjgling)

Prog Prog Stop
Setup = Hent lagrede programmer = Enheten kan stoppes nar som

helst
Store Door Door Open
Store = Lagre innstillingene som programmer, Doen = Apne sentrifugelokket (m& bare
inkludert anvendt rotor (99 programmer) &pnes hvis rotoren har stoppet
Quick Quick Justerlng.sratt. _
Spin = Ratt for justering av de aktiverte

= For korte kjgringer verdiene

2.3 Generell betjening
Merknader:

« Huvis sentrifugen skal startes pa nytt etter en kjgring, ma lokket apnes og lukkes (hvis det ikke gjgres,
blinker ordet "open" i rpm/rcf-displayet). Dette er en innebygd sikkerhetsfunksjon.

« All vaeskehandtering ma utfgres utenfor sentrifugen for & unnga sal.

« Far nagdutlgsing av lasemekanismen ma du forsikre deg om at rotoren har stoppet helt ved a se
gjennom vinduet i lokket.

o  Bruk ngdutlgsing av lasemekanismen til & apne lokket som beskrevet i brukerhandboken.

« Alle plassene pa svingrotorene ma veere fylt med begre eller racks.

PPMERKSOMHET:
Kontroller at fikseringsskruen er riktig installert far hvert lgp.

& Ikke bruk sentrifugen med rotorer eller bgtter som viser tegn pa korrosjon eller mekanisk skade.
Ikke bruk med ekstremt korroderende stoffer. Det kan skade rotoren, skuffene og materialene.
Kontakt produsenten ved spgrsmal!
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2.4 Installere rotorene
FC5706

b. Sett rotoren pa
drivakselen. Kontroller at
rotoren sitter som den
skal p& motorakselen.

a. Rengjoar drivakselen og
hylsen med en ren, fettfri
klut.

c. Hold rotoren med én hand
og fest rotoren til akselen
ved & dreie festeskruen
med urviseren.

FC5707, FC5513

b. Sett rotoren pa drivakselen.
Hold rotoren med én hand
og fest rotoren til akselen
ved & dreie festeskruen
med urviseren.

a. Rengjor drivakselen og
hylsen med en ren, fettfri
klut.

FC5515(R), FC5714, FC5716(R), FC5816(R)

a. Rengjgr drivakselen og hylsen med en ren, fettfri klut.

r : N ccssisk FC5515
" - Motoraksel og kammer Motoraksel og kammer

§ FC5714/FC5718/FC5718R
/FC5816/FC5816R
| Motoraksel og kammer

Rotor med innebygd mutter

Verktay for rotor med mutter
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d. Sett pa og fest lokket til rotoren far sentrifugering

Skrulokk Snepplokk

2.5 Laste inn prgver for vinkelrotorer

Rotorene ma lastes symmetrisk og med lik vekt. Adapteren skal bare lastes med kompatible beholdere.
Det skal vaere minst mulig vektforskjell mellom fylte beholdere. Vi anbefaler derfor & veie dem pa en vekt.

e Riktig bruk

R

Feil bruk

2.6 Laste inn prgver for svingrotorer

Svingrotorer skal bare brukes hvis det er begre eller racks i alle posisjoner, og diagonalt motstaende par
ma veere begre og racks av samme starrelse og type. Ulike typer begre og racks ma ikke blandes
diagonalt! Det er tillatt & bruke en rotor med 4 plasser med bare 2 lastede begre, men de lastede
begrene ma plasseres diagonalt overfor hverandre. Husk at ulastede racks ogsa skal settes i begrene.
Boltene pa motoren skal smgres med "High TEF"-olje. Prgvergrene skal fylles jevnt etter gyemal og
settes i rgrracks.

Riktig bruk Feil bruk

ow
Riktig bruk : ‘

Feil bruk
a
Ny

Y
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2.7 Rengjgring

Hold kammeret og motoren pa sentrifugen rene. Tark om ngdvendig av med en ren, fettfri klut.
Hvis det forekommer sgl under bruk, ma veesken tarkes opp umiddelbart for & unngé korrosjon.
Rengjgr og inspiser rotorene regelmessig for a sikre at de er i god stand.

P& modeller med kjgling ma sentrifugen slas av og lokket sta apent pa slutten av dagen, slik at
fuktighet kan fordampe.

3. SIKKERHETSTILTAK

3.1 Bruker

OHAUS-sentrifuger er beregnet utelukkende til innendgrs bruk av kvalifisert personell. Denne enheten
ma kun drives av utdannet spesialist. De ma lese bruksanvisningen ngye og vaere kjent med enhetens
funksjon.

3.2 Rotor og tilbehar
Kun OHAUS originalrotorer og -tilbehgar skal brukes. Eventuell annen bruk eller tilsiktet bruk anses som
feil. OHAUS er ikke ansvarlig for skade som skyldes feil bruk.

FORSIKTIGHET:

Les alle sikkerhetsadvarsler fagr du installerer, kobler til eller vedlikeholder dette utstyret.
Unnlatelse av & overholde disse advarslene kan fare til personskade og/eller skade pa
eiendom. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

>

3.3 Tiltak for beskyttelse

ADVARSEL: Aldri arbeide i et miljg som er utsatt for eksplosjonsfarer! Instrumentets hus er
ikke gasstett. (Eksplosjonsfare pa grunn av gnistdannelse, korrosjon forarsaket av gasser)

>

ADVARSEL: Fglg produsentens anvisninger og generelle sikkerhetsregler i laboratoriet nar
du bruker kjemikalier og lgsningsmidler.

ADVARSEL: Sentrifugen er ikke forseglet. Bruk egnede beskyttelsesforanstaltninger ved
bruk av sentrifugen for smittefarlige og patogene prgver. Fglg passende forholdsregler nar
du handterer disse prgvene.

> B>

3.4 Unnga fglgende miljgpavirkninger

Kraftige vibrasjoner

Direkte sollys

Luftfuktighet over 80 %

Etsende gasser tilstede

Temperaturer under 2 ° C og over 35° C
Kraftige elektriske eller magnetiske felt:

ADVARSEL:

Inne i huset finnes fare for elektrisk stat. Huset bar kun dpnes av autorisert og kvalifisert
personell.

Fjern alle strgmtilkoblinger til enheten far du apner.
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3.5 Tiltak for operativ sikkerhet

o Ikke prav & kjare sentrifugen med lokket apent.

o Ikke overstyr eller deaktiver sikkerhetsgrensen.

e lkke skru de to halvdelene av huset.

e Tark av eventuelt veeskesgl umiddelbart! Instrumentet er ikke vanntett.

« Kontroller at utstyrets inngangsspenningsomrade og pluggtype er kompatible med den lokale
strgmforsyningen.

e Strgmledningen skal veere koblet til en riktig jordet stramforsyning.

e  Bruk bare stramledning med vurdering som overskrider spesifikasjonene pa utstyrsetiketten.

o Ikke plasser utstyret slik at det er vanskelig & koble stramledningen fra stramkontakten.

e Pass pa at stramledningen ikke utgjer en potensiell hindring eller snublefare.

o  Utstyret er kun til innendgrs bruk. Bruk bare utstyret pa tarre steder.

e  Bruk kun godkjent tilbehgar.

e  Bruk kun utstyret i omgivelser som er angitt i denne bruksanvisningen.

e Koble utstyret fra stremforsyningen nar du rengjer.

o lkke bruk utstyret i farlige eller ustabile miljger.

e Service skal kun utfgres av autorisert personell.

3.6 Fare og forholdsregler
& For & beskytte mennesker og miljg bar falgende forholdsregler fglges:

e Under sentrifugering er det forbud mot personer & oppholde seg innenfor 30 cm av sentrifugen i
henhold til forskriftene i EN 61010-2-020.

o FrontierTM-sentrifuger er ikke eksplosjonsbeskyttede og ma derfor ikke brukes i eksplosjonsfarlige
omrader eller steder. Sentrifugering av brennbare, eksplosive, radioaktive eller lignende stoffer, som
reagerer kjiemisk med hgy energi, er strengt forbudt. Den endelige avgjgrelsen om risiko forbundet
med bruk av slike stoffer er brukeren av sentrifugen sitt ansvar.

e Sentrifuger aldri giftig eller patogent materiale uten tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger, det vil si
at sentrifugering av batter/rar med manglende eller defekt hermetisk tetning er strengt forbudt.
Brukeren er forpliktet til & utfgre hensiktsmessige desinfeksjonsprosedyrer dersom farlige stoffer har
forurenset sentrifugen og/eller sentrifugens tilbehgr. Ved sentrifugering av smittsomme stoffer ma du
alltid veere oppmerksom pa generelle foranstaltninger i laboratoriet. Kontakt om ngdvendig din
sikkerhetsansvarlig!

o Det er forbudt a kjgre sentrifugen med andre rotorer enn de som er oppfart for denne enheten.

o Ikke apne sentrifugens lokk mens rotoren fortsatt kjarer eller roterer med en hastighet pa> 2 m/s.
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4, SAMSVAR
Overholdelse av fglgende standarder er angitt med korresponderende merke pa produktet.

Merking | Standard

3

Dette produktet er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU, EMC-direktivet
2014/30/EU og lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Den komplette samsvarserklgeringen
er tilgjengelig online pa www.ohaus.com/ce.

Avhending

| samsvar med EU-direktivet 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE), ma denne enheten ikke kastes i husholdningsavfall. Dette gjelder ogsa for land
utenfor EU, etter deres spesifikke krav.

Vennligst avhend dette produktet i samsvar med lokale forskrifter pa innsamlingssted angitt
for elektrisk og elektronisk utstyr.

Hvis du har spgrsmal, vennligst kontakt den ansvarlige myndigheten eller distributgren der
du kjgpte denne enheten.

Skulle denne enheten bli videresendt til andre parter (for privat eller profesjonell bruk), ma
innholdet i denne forskriften ogsa veere relatert.

For avhendingsanvisninger i Europa, se www.ohaus.com/weee.

Takk for ditt bidrag til miljgvern.

FCC-merknad

Dette utstyret er testet og funnet & veere i samsvar med grensene for en Klasse B digital enhet, i henhold
til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for & gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i
en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstrale radiofrekvensenergi. Hvis det ikke
installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forarsake skadelig interferens med
radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppsta forstyrrelser i en bestemt
installasjon. Hvis dette utstyret forarsaker skadelig interferens med radio- eller fiernsynsmottak — som
kan bestemmes ved & sla utstyret av og pa — oppfordres brukeren til & prave og korrigere forstyrrelsene
ved hjelp av et eller flere av falgende tiltak:

- Juster eller flytt p& mottakerantennen.

- @k separasjonen mellom utstyret og mottakeren.

- Koble utstyret til et uttak pa en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for a fa hjelp.
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Cz-1

1. UVOD
1.1 Popis

Dékujeme, ze jste si vybrali tento produkt OHAUS.

VSechny symboly oznaduji bezpeénostni pokyny a body, které pomahaji prfedchazet moznym
nebezpeénym situacim. Nez zaénete pouzivat centrifugu Frontier™, prectéte si tento navod k pouziti, a
pfedejdéte tak nespravnému provozu.

1.2 Definice signalnich varovani a symboli

Bezpec€nostni upozornéni jsou oznacena signalnimi slovy a vystraznymi symboly. Upozoriuji na
bezpec&nostni problémy a varovani. Ignorovani bezpec€nostnich upozornéni mize vést ke zranéni,
poskozeni zafizeni, jeho selhani a nespravnym vysledkim.

Uroveri nebezpedi je soudasti bezpe&nostnich poznamek a oznaduje mozné nasledky jejich nedodrzeni.

Signalni slova

NEBEZPECI V pfipadé, Ze se této situaci nevyhnete, povede k vaznym zranénim nebo smrti.

VAROVANI V pFipadé, Ze se této stfedné nebezpecné situaci nevyhnete, mize vést ke zranénim nebo smrti.

UPOZORNENI | V pfipadé nebezpecnych situaci s nizkym rizikem, které vedou k poskozeni zafizeni nebo
majetku ¢i ke ztraté dat nebo zranénim, neni-li jim pfedejito.

UPOZORNENI | Dulezité informace o produktu. MdiZe vést k podkozeni zafizeni, neni-li takové situaci predeijito.

POZNAMKA Uzite¢né informace o produktu.

Vystrazné symboly

f Obecné nebezpedi f Nebezpedi Urazu elektrickym
proudem.

/\/ Stfidavy proud & Biologické nebezpedi

Exploze A Rozdrceni

Varovani ainformace na povrchu centrifugy

Warning
Four carrier must be used at all
times on four place swing out
rotors or damage will occur to the
centrifuge. Such damage will not be

covered under the product warranty.

Attention!! h
Check the fastening
of the rotor nut before each run
Achtung!!
Vor jedem Lauf Befesti-
gungsschraube auf festen Sitz pruefen.

I'/Vor manueller Entriegelung oder éﬁnen\
des Gehéuses Netzstecker Ziehen!

TAKE OFF MAINS PLUG before opening
the housing or the emergency release!

RETIREZ LE CORDON
avant toute intervention

a l'interieur de "appareil

. J

CtyFi nosi¢e musi byt vzdy pouzivany na &tyfech otoénych rotorech, opaéném
pfipadé by mohlo dojit k poSkozeni odstfedivky. Na takové poSkozeni se
nebude vztahovat zaruka.

Upozornéni! Pfed kazdym spusténim zkontrolujte utaZeni matice rotoru.

Pfed otevienim krytu nebo nouzovym uvolnénim odpojte napajeni.
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2. POKYNY K INSTALACI

e Centrifugu polozte na pevny vodorovny povrch stolu.

o Zajistéte pfistup k elektrickému napajeni podle specifikaci uvedenych na typovém Stitku.

e Zafizeni nevystavujte pfimému sluneénimu zafeni, ani ho neumistujte v blizkosti zdroja tepla.

e Dbejte na to, aby nedoslo k zablokovani vétracich mfizek a aby kolem centrifugy byl volny prostor o

Sifce alespon 30 cm.

o Odstrarite veSkeré obalové materialy z vnéjSi €asti i vnitfni &asti zafizeni.

o P¥i pfemistovani nebo zvedani dbejte opatrnosti, nebot centrifuga je tézka.

2.1 Ovladaci panel

Nize je zobrazen ovladaci panel riznych modeld.

FC5515R, FC5718R, FC5816R

>~ z\

’ rotor  close

L] -
o 719 24 99:99
| = 21380 e« 40 - \_)  owaus|
== | e -

Eme s et =, = z
A 6070% R 99:99 \7/]‘ OHAUS |
=]

g~

Usporadani displeje

Nize jsou popsany jednotlivé Casti displeje.

RPM/RCF RPM/RCF
eler@se 7obrazuje &islo rotoru, stav vika, rychlost v
no 71 otackach za minutu (RPM) nebo relativni
ot 21380 odstfedivou silu (RCF).
Tme/Prog Time/Cas
0 ) Zobrazuje Cas odstrfedovani (max. 99 h a 59
9999 min, pfip. kontinualni).

FC5707, FC5513

o | R B
BEBAR | 1y \ ownde
=858588 I ) -
FRONTIER"5707 e // =
_RPM_ | Accel - Quick : \—/
RCF Decel Spin Lid.
FC5706
‘ AP st T st P OHAUS “
\ w789 99:99 - |
\ 6000 Nt
| FRONTIERS 706 H
pclRz  Acc/Dec(Zrychleni/Zpomaleni)
Zrychleni/Zpomaleni
9 Zobrazuje uroveni zrychleni
decal nebo zpomaleni.
LTeme__| Temp/ Teplota
Zobrazuje aktualni a
24 prednastavenou teplotu (pouze
.« 40| uchlazenych modelQ).
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2.2 Tlacitka na ovladacim panelu

Nize jsou popsany funkce tlacitek na ovladacim panelu. Je-li stisknutim jednoho &i vice tlacitek
upraveno urcité nastaveni, pfislusny parametr na displeji zacne blikat.

RPM
RCF

Accel
Decel

RPM/RCF

= Slouzi k pfepinani mezi otackami za
minutu (RPM) a relativni odstfedivou
silou (RCF).

Zrychleni a zpomaleni

= Slouzi k pfepinani mezi zrychlenim a
zpomalenim a k nastaveni jejich urovné
(0-9).

Temp

Setup Time

Predchlazeni
= Slouzi k pfedchlazeni centrifugy a rotoru

Prog
Setup

Store

Quick
Spin

2.3 Obecn

Poznamky:

na prednastavenou teplotu (pouze u
chlazenych modelt).

Program
= Slouzi k vyvolani

Ulozit

= Slouzi k ulozeni nastaveni
programu, v&. pouzitého rotoru (99
program).

Rychly program

= Slouzi ke spusténi programu
rychlého odstfedéni.

€ pokyny k obsluze

Temp
Setup

Time

Teplota

= SlouZi k nastaveni teploty v
rozmezi

Cas
= Slouzi k nastaveni ¢asu (max. 99
h a 59 min, pfip. kontinualni).

Start
= Slouzi ke spusténi odstfedovani
(spusti se pouze po zavieni vika).

Stop

= Slouzi k okamzitému zastaveni
centrifugy.

Oteviit viko

= Slouzi k otevieni vika centrifugy (viko
se otevie az po uplném zastaveni
rotoru).Uplném zastaveni rotoru).

Otocny voli¢
= Slouzi k nastaveni vybranych
hodnot.

o Po dobéhnuti odstfedovani je pro opétovné spusténi centrifugy nutné otevrit a zavfit viko (v
opaéném piipadé bude u parametru RPM/RCF na displeji blikat OPEN (OTEVRIT)). Jedna se o
vestavénou bezpecnostni funkci.

« S kapalinami nikdy nemanipulujte uvnitf centrifugy, aby nedoslo k jejich vyliti.

« Pfed pouzitim nouzového odblokovani zamku vika se v okénku ve viku nejprve ujistéte, ze se rotor
zcela zastavil.

« Jestlize doSlo k aktivaci bezpe&nostniho zamku, pak pfi otevirani vika pomoci nouzového
odblokovani zamku postupujte podle pokynl uvedenych v navodu.

UPOZORNE

A\

Ni:

Pred kazdym spusténim zkontrolujte, zda je upeviiovaci Sroub fadné nainstalovany.
Nepouzivejte centrifugu s rotory nebo lopatkami, které vykazuji znamky koroze nebo mechanického

poskozeni.

Nepracujte s extrémné korozivnimi latkami, které by mohly poSkodit rotor, védra a materialy.
V pfipadé jakychkoli dotaz(i kontaktujte vyrobce!
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2.4 Instalace rotoru
FC5706

b. Rotor nasadte na hnaci
hfidel. Ujistéte se, Ze je
rotor plné nasazeny na
htideli motoru.

Hnaci hfidel a upinaci
pouzdro vy istéte Cistym a
suchym hadfikem beze
stop po mastnoté.

c. Rotor pfidrzujte jednou
rukou a upevnéte k hrideli
otocenim upevriovaciho
Sroubu ve sméru chodu
hodinovych rugicek.

FC5707, FC5513

b. Rotor nasadte na hnaci hfidel.
Rotor pfidrZujte jednou rukou a
upevnéte k hfideli otoCenim
upeviovaciho Sroubu ve sméru
chodu hodinovych rucicek.

a. Hnaci hfidel a upinaci
pouzdro vy istéte Cistym a
suchym hadfikem beze
stop po mastnoté.

FC5515(R), FC5714, FC5716(R), FC5816(R)

a. Hnaci hfidel a upinaci pouzdro vycistéte Cistym a suchym hadfikem beze stop po mastnoté.

FC5515R FC5515
Hfidel motoru a komora Hfidel motoru a komora

FC5714/FC5718/FC5718R
/FC5816/FC5816R
Hfidel motoru a komora

Rotor s vestavénou matici

Nastroj pro rotor s matici Nastroj pro rotor bez matice
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d. Pred spusténim odstfedovani nasadte na rotor vicko a zajistéte ho.

Sroubovaci vigko Zaklapavaci vicko

2.5 Vkladani vzorkd do uhlového rotoru

Vzorky musi byt do rotoru vkladany symetricky tak, aby byla jejich vaha rozlozena rovnomérné. Do
néstavce Ize vkladat pouze kompatibilni nadobky. Rozdil hmotnosti plnych nadobek by mél byt co
nejmensi. Proto je doporu€ujeme nejprve zvazit.

Spravné vlozeni

Nespravné vlozeni

L

2.6 Vkladani vzorkl do vykyvného rotoru

Vykyvny rotor pouzijte pouze tehdy, pokud jsou zkumavkami ¢i nadobkami zaplnény vSechny pozice,
pficemz proti sobé vzdy vkladejte zkumavky nebo nadobky stejného typu a velikosti. Nikdy nevkladejte
zkumavky €i nadobky odliSného typu a velikosti diagonalné! Je mozné spustit 4mistny rotor pouze se
dvéma plnymi zkumavkami, ty vSak musi byt umistény proti sobé. Nezapomerite vilozit prazdné nadobky
do nezaplné&nych pozic. Srouby rotoru je zapotiebi promazévat teflonovym olejem. Zkumavky na vzorky
musi byt plnény rovhomérné a viozeny do drzakd.

Spravné vlozeni Nespravné vlozeni

Spravné vlozeni Nespravné vlozeni
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2.7 Cisténi

o Komoru a motor centrifugy udrzujte Cisté. Podle potfeby je vycistéte Cistym a suchym hadfikem beze
stop po mastnoté.

e Pokud béhem pouziti dojde k vyliti kapaliny, okamzité ji otfete, abyste pfedesli mozné korozi.

o Rotory pravidelné omyvejte a kontrolujte, aby byly udrzovany v dobrém stavu.

e U chlazenych modelu na konci dne centrifugu vypnéte a oteviete viko, aby dosSlo k odpareni
zbytkové vihkosti.

3. BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

3.1 Uzivatel

Centrifugy OHAUS jsou ureny vyhradné pro vnitini pouziti a pro pouziti kvalifikovanym personalem.
Toto zafizeni smi ovladat pouze vySkoleni, specializovani zaméstnanci. Musi si peclivé pfecist navod k
obsluze a musi se seznamit s funkcemi zafizeni.

3.2 Rotor a prislusenstvi
Pouzit Ize pouze originalni rotory a pfislusenstvi OHAUS. Jakékoli jiné pouZiti nebo zamyslené pouziti je
povazovano za nevhodné. OHAUS nezodpovida za Skody zpusobené nevhodnym pouzitim.

UPOZORNENI:

Pfed instalaci, zapojenim nebo servisem tohoto zafizeni si pfectéte veSkera bezpecnostni
upozornéni. Nedodrzeni téchto varovani mize mit za nasledek zranéni a/nebo poskozeni
majetku. Pokyny uchovejte k budoucimu pouZiti.

3.3 Opatieni na ochranu

VAROVANI: Nikdy nepracuijte v prostfedi, v kterém hrozi, Ze dojde k vybuchu! Kryt nastroje
neni odolny vuci plynim. (Nebezpeci vybuchu v dusledku tvorby jisker, koroze zplsobené
pronikanim plynt)

VAROVANI: Pfi pouzivani chemikalii a rozpoustédel dodrZujte pokyny vyrobce a obecna
bezpeénostni pravidla.

VAROVANI: Centrifuga neni utésnéna. Pfi pouZiti odstfedivky pro infekéni a patogenni
vzorky pouzivejte vhodna ochranna opatfeni. Pfi manipulaci s témito vzorky dodrzujte
pfislusna bezpecnostni opatfeni.

3.4 Vyluéte nasledujici environmentalni vlivy

e Silné vibrace

e PFimé slunecni svétlo

e Atmosféricka vihkost vy$si nez 80 %

e Pfitomnost ziravych plynu

e Teploty pod 2 °Canad35°C

o Silné elektrické nebo magnetické pole:

VAROVANI:

A Nebezpeci urazu elektrickym proudem v krytu. Kryt by mél byt otevien pouze
autorizovanym a kvalifikovanym personélem.
Pfed otevienim odpojte veSkeré napajeni jednotky.
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3.5 Opatreni pro provozni bezpe€nost

NepokousSejte se spustit odstfedivku s otevienym vikem.

Neprepinejte nebo neaktivujte bezpe€nostni blokovani.

Neoddélujte obé poloviny krytu.

Veskeré rozlité kapaliny okamzité vysuste! Nastroj neni vodotésny.

Zkontrolujte, zda je rozsah vstupniho napéti zafizeni a typ zastréky kompatibilni s mistnim zdrojem
napajeni.

Napajeci kabel zapojte pouze do fadné uzemnéné elektrické zasuvky.

Pouzivejte pouze napajeci kabel s hodnocenim, které presahuje specifikace na Stitku zafizeni.
Zartizeni neumistujte tak, aby odpojeni napajeciho kabelu ze zasuvky bylo tézké.

Ujistéte se, Ze napajeci kabel nepfedstavuijte potencialni pfekazku nebo nebezpedi zakopnuti.
Zafizeni je ureno pouze k pouZiti v interiéru. Zafizeni pouzivejte pouze na suchych mistech.
Pouzivejte pouze schvalené pfislusenstvi.

Zarfizeni pouzivejte pouze za okolnich podminek specifikovanych v téchto pokynech.

Zafizeni pred Cisténim odpojte od napgjeni.

Zafizeni nepouZzivejte v nebezpecném nebo nestabilnim prostredi.

Servis smi provadét pouze kvalifikovani pracovnici.

3.6 Nebezpeci a bezpeénostni opatreni

& K ochrané lidi a Zivotniho prostfedi je tfeba dodrZzovat nasledujici opatfeni:

Béhem centrifugace je pfitomnost lidi v okoli odstfedivky zakazana do 30 cm v souladu s pfedpisy
EN 61010-2-020.

Odstredivky FrontierTM nejsou odolné proti vybuchu a proto nesmi byt provozovany v oblastech
nebo mistech ohroZenych vybuchem. Centrifugace hoflavych, vybudnych, radioaktivnich latek nebo
latek, které chemicky reaguiji s vysokou energii, je pfisné zakazano. Konec¢né rozhodnuti o rizicich
spojenych s pouzivanim téchto latek je odpovédnosti uzivatele odstredivky.

Nikdy nepouzivejte toxické nebo patogenni materidly bez odpovidajicich bezpecnostnich opatfeni, {j.
odstfedovani kbelikd/trubek s chybéjicim nebo vadnym hermetickym tésnénim je pfisné zakazano.
UzZivatel je povinen provést vhodné dezinfekéni postupy v pfipadég, Ze by nebezpecéné latky
kontaminovaly odstfedivku a/nebo jeji pfisluSenstvi. Pfi odstfedovani infek&nich latek vzdy vénuijte
pozornost obecnym laboratornim opatfenim. V pfipadé potfeby se obrat'te na svého bezpecnostniho
pracovnika!

Je zakazano odstifedivku pouzivat s jinymi rotory nez uvedenymi pro tuto jednotku.

V zadném pfipadé neotevirejte viko centrifugy, zatimco rotor stale bézi nebo se otadi rychlosti> 2
m/s.
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4. ZAJISTENI:

Soulad s nasledujici normami je oznacen odpovidajici znackou na produktu.

Oznaceni | Standardni
Tento vyrobek odpovida smérnici RoHS Directive 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU a

C € smérnici o nizkém napéti 2014/35/EU. Uplné prohlaseni o shodé je k dispozici online na
adrese www.ohaus.com/ce.

Likvidace

V souladu s evropskou smérnici o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich
(WEEE) 2012/19/EU nesmi byt toto zafizeni likvidovano v domacim odpadu. Rovnéz se to
—— vztahuje na zemé mimo Uzemi EU, dle jejich konkrétnich pozadavka.

Tento produkt zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy na sbérném misté uréeném pro shér
elektrického a elektronického zafizeni.

V pfipadé jakychkoli dotazt kontaktujte zodpovédny Gfad nebo distributora, od kterého jste
toto zafizeni zakoupili.

Pokud by bylo toto zafizeni pfedano dal§im stranam (k soukromému nebo profesionalnimu
pouziti), obsah této smérnice musi byt dodrzen.

Pokyny k likvidaci v Evropé naleznete na www.ohaus.com/weee.

Dékujeme za vas pfispévek ochrané zivotniho prostredi.

Poznamka FCC

Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje limitiim pro digitalni zafizeni tfidy B, podle ¢asti 15 Pravidel
FCC. Tyto limity jsou navrZzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu pfed Skodlivym rusenim v
pfipadé instalace v domacnosti. Toto zafizeni vytvari, vyuziva a mlze vyzarovat energie na radiovych
frekvencich a neni-li nainstalovano a pouzivano v souladu s pokyny, mize zpusobit Skodlivé ruseni
radiovych komunikaci. Nicméné neexistuje zadna zaruka, Ze k rudeni nedojde pfi konkrétni situaci.
Pokud toto zafizeni zplUsobuje Skodlivé ruSeni pfijmu rozhlasového nebo televizniho vysilani, coz Ize
zjistit vypnuti a zapnutim zafizeni, uzivateli doporu€ujeme, aby se pokusil ruseni napravit pomoci
jednoho nebo nékolika z nasledujicich opatfeni:

- Pfesmérujte nebo pfemistéte anténu.

- ZvétSete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

- Zapojte zafizeni do zasuvky v jiném obvodu, nez do kterého je pfijimac zapojen.
- Obratte se na prodejce nebo zkuSeného radio/TV technika s zadosti o pomoc.
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1. BEVEZETES
1.1 Leiras

Kdszonjuk szépen, hogy ezt az OHAUS terméket valasztotta.

Minden szimbdlum biztonsagi utasitdsokat jelez és valamilyen potencidlisan veszélyes helyzet
megel6zésére hivja fel a figyelmet. Kérjiik, hogy a Frontier™ centrifuga hasznalata el6tt olvassa végig a

hasznalati Utmutatot.
1.2 A figyelmeztetd jelzések és szimbélumok meghatarozasa

A biztonsagi megjegyzéseket jelzé szavak és figyelmeztetd szimbolumok jelzik. Ezek biztonsagi
problémakat és figyelmeztetéseket jeleznek. A biztonsagi megjegyzések figyelmen kivil hagyasa
személyi sérulést, a készulék karosodasat, hibas mikodését és hamis eredményeket okozhat.

A veszély mértéke a biztonsagi megjegyzés részét képezi és ez kulénbdzteti meg egymastdl a be nem
tartas lehetséges kdvetkezményeit.

Jelz6 szavak

VESZELY Figyelmen kivil hagyasa sulyos sérulést, illetve halalt okozhat.
FIGYELMEZTETES | Kdzepes kockazatl veszélyes helyzet, amelynek bekovetkezése sériilést, illetve
halalt okozhat.

VIGYAZAT Alacsony kockézatu veszélyes helyzet, amelynek bekdvetkezése a késziilék
karosodasat, illetve anyagi kart, vagy adatvesztést, illetve sériilést okozhat.

FIGYELEM A termékkel kapcsolatos fontos informaciok. A bekdvetkezése a készulék
karosodasat eredményezheti.

MEGJEGYZES A termékkel kapcsolatos hasznos informéaciok

Figyelmezteté szimboélumok

& Altalanos veszély A Aramiités veszélye
Y Véltakozé aram Biologiai veszély
Robbanas A Osszezlzas

Figyelmezteto és tajékoztato jelek a centrifuga felliletén

. __Warning Mindig négy helyen elhelyezett hordozét kell hasznalni, kilénben a rotor
times on four place swing out kirepulhet, illetve a centrifuga k&rosodhat. Az ilyen karokra a jotallds nem
rotors or damage will occur to the M d k
centrifuge. Such damage will not be terJe I
covered under the product warranty.
Ched 1he eening )
e e etongls Figyelem! Minden tizemeltetés el6tt ellendrizze a rotor rogzitését!

Vor jedem Lauf Befesti-
gungsschraube auf festen Sitz pruefen.

/;Ior manueller Entriegelung oder éﬁnen\

des Gehguses Netzstecker Ziehen! A burkolat felnyitdsa, illetve a vészkiemelés el6tt hizza ki a f6 tapegységet.

TAKE OFF MAINS PLUG before opening
the housing or the emergency release!

RETIREZ LE CORDON
avant toute intervention
a l'interieur de "appareil

A
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2. OSSZESZERELES

e Helyezze a centrifugat egy stabil és vizszintes asztali fellletre.

Frontier Benchtop centrifugak

e Tegyen hozzaférhetdévé egy kilon erre a célra szolgald halozati csatlakozast, amint azt a
tipustablazatban feltintetik.

o Ne tegye ki a készlléket kdzvetlen napfénynek vagy kdzelben lévé flitéberendezéseknek.

e Kerllje el a szell6zéracsok akadalyozasat, és legalabb 30 cm szabad tavolsag legyen a centrifuga
korul.

e Tavolitson el minden csomagol6anyagot a berendezésen kivil és a kamran beldl.
« Ovatosan kell eljarni a centrifuga mozgatasakor vagy emelésekor, mivel a berendezés nehéz.

2.1 Kijelz6 panel

A kulénb6zb modellek kezelb6panelje az alabbiakban lathaté.

FC5515R, FC5718R, FC5816R FC5707, FC5513

S . e g B
’ o 719 24 99:99 58888 E - = A ‘?*é
| 0 21380 e« 40 S EEEEL ( | =
R Frowmerz \\ J
FC5515, FC5714, FC5718, FC5816 FC5706

------

ounus‘

2 \ Time rt >
w789 9999 O == | = o
- | 99:99 B O |
= / FRONTIERS 706
= /2N ER - /

Kijelz6 funkcidk

A kijelz6 részei az alabbiak szerint magyarazhatok.

Sl RPM/RCF e Acc/Dec
ot °7'“.i A rotor szama, a fedél allapota és a fordulatszam 9 A gyorsulasi vagy lassitasi szint
o) (RPM) vagy a relativ centrifugalis eré (RCF) jelzése. kijelzése

o 21380 docal

Tina/Eecy Id6tartam —teme__ | HOmérséklet

" _ " A centrifugalasi id6 kijelzése (legfeljebb 99 6ra Aktualis és el6re beallitott
99:99 és 59 perc, vagy folyamatos) 24 hémérseékleti értékek kijelzése

.« 40 (csak hiitott modellek esetén)
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2.2 Gombok

A kezel6panel gombijainak funkciéi az aldbbiak szerint vannak felsorolva. Ha egy beallitast a megfelel
gomb vagy kombinacié megnyomasaval aktival, a paraméter megjelenités villogni kezd.

Sebesség és RCF Hémérséklet
RPM = Valtas az RPM és az RCF kozott; Temp = Aktivalja a h6mérsékletet
BeE Aktivalja a 10 fokos sebességfokozatot Setup -20°C-61 40°C-ig (csak hitdtt modelleknél)
Gyorsitas és lassitas Idétartam
—S:EZ: = Valtas a gyorsitas és a lassulas Time = Az id6beallitas aktivalasa (legfeljebb 99 éra
kozott; Aktivalja az Accel / Decel és 59 perc, vagy folyamatos)
beallitast (0-9 szint)
—_— | El8hiités Start
Setup Tme: | _ Végezze el a centrifuga és a Start > = Inditsa el a centrifugalast (csak akkor
rotor elére beallitott hdmérsékletét indithat6 el, ha a fedelet biztonsdgosan
(csak hatott modellek esetén) lezartak)
Prog Prog Stop
Setup = A tarolt programok visszahivasa = Az egység barmikor leallithat6
Mentés Ajtonyitd
Store = A bedllitasok aroli Ké Door ) . . )
= A beallitasokat tarolja programkent, Open = Nyissa ki a centrifuga fedelét (csak akkor
beleértve a hasznalt rotort (99 nyissa ki, ha a forgérész teljesen leallt)
program)
Quick Gyors Eléhivé gomb
Spin = Rovid futtatas esetén E egﬁ}?;égﬁgzm b az aktivalt értekek

2.3 Altalanos miiveletek

Megjegyzések:

A centrifuga Ujrainditasahoz egy futtatas utan egyszer ki kell nyitnia és bezarnia kell a fedelet (Ha ez
nem igy van, a rpm / rcf kijelzén belll a "nyitott" sz6 villogni fog), ami beépitett biztonsagi funkcié.
Minden folyadékkezelést a centrifugan kivil kell végrehajtani a kifolyas elkertlése érdekében.
Miel6tt hasznalna a vészkioldd reteszelést, gy6z6djon meg réla, hogy a rotor teljesen ledllt a fedél
atjaré nyilasan keresztiil.

Hasznalja a vészledllito reteszelést a fedél felnyitasara, a kezelési Utmutatdban leirtak szerint, ha a
biztonsagi reteszelés megindult.

A rotorok kinyitaséra szolgélo helyeket legalabb kosarakkal és allvanyokkal kell elfoglalni.

FIGYELEM:

Ne hasznalja a centrifugat olyan rotorokkal, illetve tartalyokkal, amelyek korrézio, vagy

f Minden Uzemeltetés elbtt ellenérizze, hogy a rogzitécsavar megfelel6en régzitésre kerdilt-e.

mechanikai karosodas barmilyen jelét mutatjak.

Ne hasznalja szélsségesen korroziv anyagokkal, amelyek kart tehetnek a rotorban,
tartdlyban és a készulék anyagaiban.

Ha barmilyen kérdése van, kérjik, lépjen kapcsolatba a gyartoval!
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2.4 A rotorok felszerelése
FC5706

b. Helyezze arotorta
hajtétengelyre. Gy6z8djon
meg rola, hogy a rotor
teljesen fel van szerelve a
motor tengelyére.

Tisztitsa meg a
hajtétengelyt és a fogantyut
egy tiszta, zsirmentes
ruhadarabbal.

c. Tartsa a forgorészt egy kézzel, és
régzitse a forgdrészt a tengelyre
ugy, hogy a régzitécsavart az
6ramutaté jarasaval megegyez6
irAnyban forgatja.

FC5707, FC5513

‘ a. Tisztitsa meg a
hajtétengelyt és a fogantyut
egy tiszta, zsirmentes

, ruhadarabbal.

-1 d

FC5515(R), FC5714, FC5716(R), FC5816(R)

b. Helyezze a rotort a hajtétengelyre.
Tartsa a forgérészt egy kézzel, és
rogzitse a forgdrészt a tengelyre tgy,
hogy a régzitécsavart az 6ramutato
jarasaval megegyez6 iranyban
forgatja.

a. Tisztitsa meg a hajtétengelyt és a fogantyut egy tiszta, zsirmentes ruhadarabbal.

FC5515R FC5515
Motortengely és kamra Motortengely és kamra

S FC5714/FC5718/FC5718R
| /FC5816/FC5816R
| Motortengely és kamra

b. Helyezze a rotort a hajtétengelyre. Gy6z8djon meg roéla, hogy a rotor teljesen fel van szerelve a motor
tengelyére.

Rotor beépitett csavaranyaval Rotor kiilénallé csavaranyaval
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c. Rogzitse az csavaranyat kézzel szorosan

Szerszam rotorhoz csavaranya nélkdil

Csavaros fedél Pattintds fedél

2.5 Mint4k betdltése szdgelforgatokhoz

A forgorészeket szimmetrikusan és azonos tdmeggel kell betdlteni. Az adapter csak a kompatibilis
tartallyal télthetd be. A toltétt edények kdzott a sulykildnbséget a lehetd legalacsonyabban kell tartani.

Helyes mikddés

"‘ 7 Helytelen mikodés

2.6 Mintédk betoltése az egyes rotorokba

Swing out rotors should only be used if all positions are occupied with buckets and racks, and the
diagonally opposing pair must be buckets and racks of the same size and type. Do not mix different
types of buckets and racks diagonally! It is allowed to operate e.g. a 4-place-rotor with 2 loaded buckets
only but the loaded buckets must be opposite to each other. Make sure that the unloaded racks also be
put inside the buckets. The bolts on the rotor must be greased with the "High TEF oil". The sample tubes
have to be filled evenly by eye and put into the tube racks.

Helyes miikddés Helytelen miikodés
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Helyes miikodés Helytelen mikddés

2.7 Tisztitas

e Tartsa tisztan a centrifuga kamrajat és motorjat, sziikség esetén tiszta, zsirmentes ruhadarabot
tordlje le.

e Ha a hasznalat sordn barmilyen folyadék keletkezik, azonnal tisztitsa ki a folyadékot, hogy elkerilje
a lehetséges korroziot.

o Idénként mossa le és ellenbrizze a rotorokat, hogy fenntartsa a jo forgérész allapotat.

o HUt6tt modellek esetén kapcsolja ki a centrifugat, és tartsa nyitva a fedelet, hogy a nedvesség
eltdvozhasson, ha befejezte a napot.

3. BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

3.1 Felhasznél6

Az OHAUS centrifugak kizardlag képzett személy altal torténd beltéri hasznalatra késziiltek. Ez a
készulék kizarolag szakképzett emberek altal hasznalhatd, akiknek alaposan végig kell olvasniuk a
hasznélati Gtmutatét és ismernitik kell a készllék funkciojat.

3.2 Rotor és tartozékok

Kizarélag eredeti OHAUS rotorokat és tartozékokat hasznaljon. Barmilyen mas hasznalat, illetve
tervezett hasznalat nem rendeltetésszerii hasznalatnak minésil. Az OHAUS semmilyen, nem
rendeltetésszer(i hasznalatbdl eredd karért nem vallal felelésséget.

VIGYAZAT:

A berendezés telepitése, halézatba kapcsolasa, illetve szervizelése el6tt olvasson el minden
biztonsagi figyelmeztetést. Ezen figyelmeztetések figyelmen kivill hagyasa személyi
sérllést, és/vagy anyagi kart okozhat. Késébbi felhasznalas céljabdl 6rizze meg az
Gtmutatot.

3.3 Intézkedések az On biztonsaga érdekében

FIGYELMEZTETES: Soha ne végezzen olyan kérnyezetben, amely robbanasveszélyes! A
készllék burkolata nem gazallé. (Robbanasveszély a szikraképz6dés miatt, korr6zio a
behatolé gazok miatt)

FIGYELMEZTETES: Vegyi anyagok és oldészerek hasznélata esetén kbvesse a gyarto
A utasitasait, valamint az altalanos laboratoriumi biztonsagi el6irasokat.

FIGYELMEZTETES: A centrifuga nem zart. Ha fert6z6 és patogén mintakhoz hasznalja a
centrifugat, tegyen megfelel§ dvintézkedéseket. llyen mintak kezelése soran tegye meg a

megfeleld biztonsagi ovintézkedéseket.
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3.4 Zarja ki a kovetkezd kornyezeti behatasokat

o Erbteljes rezgés

e Kdzvetlen napsutés

e 80%-ot meghalado légkdri paratartalom

o Korroziv gazok jelenléte

e 2 °C alatti, és 35 °C feletti hémérséklet

o Er6s elektromos, illetve magneses mezok:

FIGYELMEZTETES:
A A burkolaton belll &ramités veszélye all fenn. A burkolatot csak arra jogosult szakképzett
személy nyithatja fel.
A burkolat felnyitasa el6tt tavolitson el minden aramforrast.

3.5 Intézkedések a biztonsagos Uzemeltetés érdekében

e Ne probalja meg nyitott tartallyal izemeltetni a centrifugat.

e Ne probalja hatastalanitani, illetve kikapcsolni a reteszt.

e Ne csavarozza szét a burkolat két felét.

e Azonnal szaritson fel minden kilottyend folyadékot! A késziilék nem vizallé.

o Ellenérizze, hogy a készulék bemeneti fesziltségtartomanya és a villasdugo tipusa kompatibilis-e a
helyi aramszolgaltat6 csatlakozdival.

o A tapkabelt kizarélag megfeleléen foldelt dugaljba dugja.

o Kizardlag olyan tapkabelt hasznaljon, amely megfelel a készlilék cimkéjén megadott specifikacionak.

« Ugy helyezze el a késziiléket, hogy kénnyen ki tudja hozni a tapkabelt a dugaljbdl.

« Ugyeljen ra, hogy a tapkabel ne képezzen potencidlis akadalyt, illetve ne rantédjon ki kénnyen a
dugaljbal.

o A készilék kizarélag beltéri hasznalatra alkalmas. Kizardlag szaraz helyiségekben hasznélja a
készuléket!

o Kizardlag jovahagyott tartozékokat hasznaljon a készlilékhez.

o Kizardlag a jelen Utmutatéban meghatarozott kérnyezeti kérilmények mellett izemeltesse a
készuléket.

e Atisztitas ideje alatt valassza le a késziiléket az aramforrasrol.

e Ne Uzemeltesse a késziiléket kockazatos, illetve instabil kérnyezetben.

o A készlléket kizarélag arra jogosult személy végezheti.

3.6 Veszélyek és dvintézkedések

Az emberek és a kornyezet védelme érdekében a kovetkezd Ovintézkedések betartasa
sziikséges:

e Az EN 61010-2-020 szabvany el6irasai szerint centrifugalas alatt tilos a centrifuga 30 cm-es sugaru
korén belul tartézkodni!

e A FrontierTM centrifugak nem robbanasbiztosak, és ezért nem mikd&dtethetéek robbanasveszélyes
terlleteken, illetve helyiségekben. Szigoruan tilos gyulékony, robbanoé-, radidaktiv, illetve hasonld
anyagok centrifugélasa, amelyek magas energiaju kémiai reakciora képesek. Az ilyen anyagok
hasznalataval kapcsolatos kockazatokra vonatkozé végsé dontés a centrifuga hasznaldjanak
feleléssége.

e Soha ne keverjen toxikus, vagy patogén anyagot anélkil, hogy megtenné a megfelelé biztonsagi
ovintézkedéseket, példaul tartalyok/csovek centrifugalasa hianyzé, vagy hibas hermetikus zéarral
szigoruan tilos! A felhasznalé koételes elvégezni a megfelel fertStlenitési eljarast abban az esetben,
ha veszélyes anyagok szennyezték be a centrifugat, és/vagy annak tartozékait. Ha fert6z6
anyagokat centrifugal, mindig figyeljen az altalanos laboratoriumi 6vintézkedésekre. Ha sziikséges,
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vegye fel a kapcsolatot a biztonsagi feleléssel!
o Tilos a centrifugat az ehhez az egységhez felsorolt rotorokon kivil massal hasznalni!

e  Semmilyen kériimények k6zott ne nyissa ki a centrifuga fedelét amig a rotor mozgasban van, illetve
amig 2m/s feletti sebességgel forog.

4. MEGFELELOSEG

A kovetkez6 szabvanyoknak valé megfelel6séget jelzik a terméken talalhato jeldlések.

Jelblés

Szabvany

C€

Ez a termék megfelel a RoHS 2011/65/EU iranyelvnek, 2014/30/EU iranyelvnek, valamint
az alacsony fesziiltségrél sz6l6 2014/35/EU iranyelvnek. A teljes megfeleléségi
nyilatkozat elérheté online: www.ohaus.com/ce.

Artalmatlanitas

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairdl szol6 2012/19/EU iranyelv
(WEEE) értelmében ez a készulék nem helyezheté a haztartasi hulladékba. Ugyanez
vonatkozik az EU-n kivlli orszagokra, a sajat specifikus kovetelményeik szerint.

Kérjuk, hogy a helyi el6irasoknak megfeleléen artalmatlanitsa ezt a terméket az elektromos
és elektronikai berendezések begydijtésére kijel6lt gyljtépontokon.

Ha barmilyen kérdése van, kérjik, hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékes hatésaggal,
vagy azzal a forgalmazéval, akitél vasarolta a késziléket.

Amennyiben a készilléket masik fél részére adja at (személyes, vagy professzionalis
hasznalatra), a jelen szabalyzat tartalmat is mellékelni kell hozza.

Az eurdpai hulladék artalmatlanitasi utasitasokhoz lasd.: www.ohaus.com/weee.

Kdszonjuk szépen, hogy hozzajarult a kérnyezet védelméhez!

FCC megjegyzés

Ezt a készliléket tesztelték és megallapitast nyert, hogy megfelel az FCC 15. szakasza szerint a B
osztalyu késziilékekre meghatarozott hatarértékeknek. Ezeket a hatarértékeket ugy hataroztak meg,
hogy ésszerl védelmet nyujtsanak a karos interferenciaval szemben a késziilék kereskedelmi
kornyezetben tortén6é mikdodtetése soran. Ez a készulék radidfrekvenciat general, hasznal, valamint
radi6frekvencias energia sugarzasara képes, és amennyiben nem a hasznalati Utmutatbnak megfeleléen
telepitik és haszndljak, karos interferenciat okozhat a radiokommunikacidoban. Ugyanakkor nincs
garancia arra, hogy egy adott telepités soran nem Iép fel interferencia. Amennyiben ez a készilék karos
interferenciat okoz a radi6-, illetve televizibadas fogadasaban, ami a készilék ki, és bekapcsolasaval
ellendrizhetd, arra batoritjuk a felhasznalét, hogy a kdvetkezd intézkedésekkel probalja kikiszéboélni az
interferenciat:

- Forditsa el, vagy helyezze at a vev6antennat.

- Novelje a készllék és a vevd kdzotti tavolsagot.

- Csatlakoztassa a készlléket egy olyan dugaljhoz, ami kildnbézik a vevé halozatatol.
- Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazoval, vagy egy szakképzett radio/TV-szerel6vel.
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WARRANTY REGISTRATION

BON D’ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
GARANTIE-REGISTRIERUNG

REGISTRO DE GARANTIA

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA
REJESTRACJA GWARANCJI
REGISTRAZIONE DELLA

For Europe

Protect your investment —Register your product online at www.ohaus.com

Please contact your local OHAUS dealer for product service and warranty support.

Veuillez contacter votre revendeur OHAUS local pour I'entretien et la réparation des produits et le soutien de la garantie.
Wenden Sie sich bitte an lhren drtlichen OHAUS-Handler, wenn Sie Produktservice und Garantie-Support benétigen.
Comuniquese con su distribuidor OHAUS mas cercano para servicio del producto y asistencia de garantia.

Contattare il rappresentate OHAUS locale per il supporto ai prodotti e 'assistenza in garanzia.

Retain this section for your records

Partie a conserver au titre de la garantie

Bewahren Sie diesen Abschnitt in Ihren Unterlagen auf
Conserve esta seccion para sus archivos

Conservate Questa Parte

Odcinek dla uzytkownika

Model No.; Ref. du Modée; Modell; Modelo; Modello

Serial No; No de Sé&ie; Serien-Nr; Num de Serie; Numero di Serie; Numer Seryjny

Purchase Date; Date d’ Achat; Bestelldatum; Fecha de Compra; Data d’ Acquisto; Data Zakupu

Purchased from; Achetéd Lieferant; Compania Comprado a

Acquistata da;Zakupione od

For US & Canada

Retain this card for your records
Protect your investment —Register your product online at www.ohaus.com

To activate the product warranty, you must register your product in the support section on www.ohaus.com within 30 days from date of
purchase. No other express or implied warranty is given by OHAUS Corporation. OHAUS Corporation shall not be liable for any
consequential damages.

Model NO.: Serial No. (if applicable ):
Purchase Date: Purchased From:
Notes:

For Asia Pacific

Retain this card for your records
Protect your investment —Register your product online at www.ohaus.com

Please contact your local OHAUS dealer for product service and warranty support. To activate the product warranty you must register
your product at www.ohaus.com. No other express or implied warranty is given by OHAUS Corporation. OHAUS Corporation shall
not be liable for any consequential damages.

Model NO.: Serial No. (if applicable ):

Purchase Date: Purchase From:

Notes:
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